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5.1 Gewicht messen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich flir ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht
flr hochwertige und eingehend gepriifte Qualitatsprodukte aus den Bereichen Wéarme, Gewicht, Blut-
druck, Korpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage und Luft.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie sie fiir spateren Gebrauch auf,
machen Sie sie anderen Benutzern zugénglich und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

1. Geratebeschreibung

1. Display

2. Ab-Taste
3. SET-Taste
4. Auf-Taste
5. Elektroden

2. Hinweise

Sicherheitshinweise:
¢ Die Waage darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschritt- | |
macher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeintrachtigt sein.
¢ Nicht wahrend der Schwangerschaft benutzen. /
¢ Achtung, steigen Sie nicht mit nassen FiiBen auf die Waage und betreten Sie die Waage
nicht, wenn die Oberflache feucht ist — Rutschgefahr!

¢ Batterien kdnnen bei Verschlucken lebensgeféhrlich sein. Bewahren Sie Batterien und Waage fir Klein-
kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in An-
spruch.
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¢ Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).

¢ Batterien dirfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in
Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

A Hinweise zum Umgang mit Batterien
¢ Wenn Fliissigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit
Wasser auswaschen und &rztliche Hilfe aufsuchen.

o A\ Verschluckungsgefahr! Kleinkinder kdnnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher
Batterien fiir Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

o Auf Polaritatskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.

¢ Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trocke-
nen Tuch reinigen.

e Schiitzen Sie Batterien vor UbermaBiger Warme.

T\ Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.

e Batterien dirfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.

¢ Bei langerer Nichtbenutzung des Geréts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
¢ Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

¢ Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.

¢ Keine Akkus verwenden!

¢ Keine Batterien zerlegen, 6ffnen oder zerkleinern.

@ Allgemeine Hinweise:

¢ Das Gerat ist nur zur Eigenanwendung, nicht fiir den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vor-
gesehen.

¢ Beachten Sie, dass technisch bedingt Messtoleranzen mdglich sind, da es sich um keine geeichte Waa-
ge fir den professionellen, medizinischen Gebrauch handelt.

¢ Die Belastbarkeit der Waage betrégt max 180 kg (396 Ib, 28 St). Bei der Gewichtsmessung und bei der
Knochenmassebestimmung werden die Ergebnisse in 100 g-Schritten (0,2 Ib, 1/4 St) angezeigt. Die
Messergebnisse des Kdrperfett-, Kdrperwasser- und Muskelanteils werden in 0,1%-Schritten angezeigt.

¢ Der Kalorienbedarf wird in Schritten von 1 kcal angegeben. Der BMI-Wert (Body-Mass-Index) wird in
0,1-Schritten angezeigt.

o Im Auslieferungszustand ist die Waage auf die Einheiten ,cm” und ,kg” eingestellt. Auf der Riickseite der
Waage befindet sich ein Schalter mit dem Sie auf ,.inch”, ,Pfund” und ,Stones” (Ib, St) umstellen kon-
nen.

e Stellen Sie die Waage auf einen ebenen festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung fir eine
korrekte Messung.

e \/on Zeit zu Zeit sollte das Gerat mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie keine scharfen
Reinigungsmittel, und halten Sie das Geréat niemals unter Wasser.

¢ Schitzen Sie das Gerat vor StoBen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankun-
gen und zu nahen Warmequellen (Ofen, Heizungskorper).

® Reparaturen diirfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Handlern durchgefiihrt werden.
Prifen Sie jedoch vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.

3. Informationen zur Diagnosewaage
Das Messprinzip der Diagnosewaage

Diese Waage arbeitet mit dem Prinzip der B.L.A., der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse. Dabei wird inner-
halb von Sekunden durch einen nicht splrbaren, véllig unbedenklichen und ungeféhrlichen Strom eine Be-
stimmung von Korperanteilen ermdglicht. Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz)
und der Einberechnung von Konstanten bzw. individuellen Werten (Alter, GroBe, Geschlecht, Aktivitats-
grad) kann der Korperfettanteil und weitere GroBen im Korper bestimmt werden.
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Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elektrische Leitfahigkeit und daher einen geringeren Wider-
stand.

Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe Leitfahigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch
sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten.

Beachten Sie, dass die von der Diagnosewaage ermittelten Werte nur eine Annaherung an die medizi-
nischen, realen Analysewerte des Korpers darstellen. Nur der Facharzt kann mit medizinischen Methoden
(z.B. Computertomografie) eine exakte Ermittlung von Korperfett, Kdrperwasser, Muskelanteil und Kno-
chenbau durchflhren.

Allgemeine Tipps
¢ Wiegen Sie sich mdglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, niichtern
und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

¢ Wichtig bei der Messung: Die Ermittlung des Korperfettes darf nur barfuB und kann zweckméBig mit
schwach befeuchteten FuBsohlen vorgenommen werden. Véllig trockene FuBsohlen kénnen zu unbefrie-
digenden Ergebnissen flihren, da diese eine zu geringe Leitfahigkeit aufweisen.

e Stehen Sie wéhrend des Messvorgangs still.
¢ Warten Sie einige Stunden nach ungewohnter kdrperlicher Anstrengung.

e Warten Sie ca. 15 Minuten nach dem Aufstehen, damit sich das im Kérper befindliche Wasser verteilen
kann.

Einschrénkungen

Bei der Ermittlung des Korperfettes und der weiteren Werte kénnen abweichende und nicht plausible Er-
gebnisse auftreten bei:

¢ Kindern unter ca. 10 Jahren,

¢ | eistungssportlern und Bodybuildern,

e Schwangeren,

o Personen mit Fieber, in Dialysebehandlung, Odem-Symptomen oder Osteoporose,

¢ Personen, die kardiovaskuldre Medizin einnehmen,

¢ Personen, die gefdBerweiternde oder gefaBverengende Medikamente einnehmen.

¢ Personen mit erheblichen anatomischen Abweichungen an den Beinen beziiglich der Gesamtkérpergro-
Be (Beinlénge erheblich verkirzt oder verlangert).

4, Batterien

Falls vorhanden, ziehen Sie den Batterie-Isolierstreifen am Batteriefachdeckel beziehungsweise entfernen
Sie die Schutzfolie der Batterie und setzen Sie die Batterie geméaB Polung ein. Zeigt die Waage keine Funk-
tion, so entfernen Sie die Batterie komplett und setzen Sie sie erneut ein.

Ihre Waage ist mit einer ,Batteriewechselanzeige” ausgestattet. Beim Betreiben der Waage mit zu schwa-
cher Batterie erscheint auf dem Anzeigenfeld ,L2”, und die Waage schaltet sich automatisch aus. Die Bat-
terie muss in diesem Fall ersetzt werden (4 x1,5 V, AAA).

5. Benutzung
5.1 Gewicht messen

Betreten Sie die Waage. Stehen Sie ruhig auf der Waage mit gleichméaBiger Gewichtsverteilung auf bei-
den Beinen. Die Waage beginnt sofort mit der Messung. Nach zweimaligem Blinken ist Ihr Gewicht fixiert.
Wenn Sie die Trittflache verlassen, schaltet sich die Waage nach einigen Sekunden ab.

5.2 Benutzerdaten einstellen
Um lhren Kérperfettanteil und weitere Korperwerte ermitteln zu kénnen, miissen Sie die personlichen Be-
nutzerdaten einspeichern.

Die Waage verfligt Gber 10 Benutzerspeicherplatze, auf denen Sie und die Mitglieder Ihrer Familie die per-
sonlichen Einstellungen abspeichern und wieder abrufen kénnen.

4



InEakd

Schalten Sie die Waage ein indem Sie kurz auf die Trittfliche treten. Warten Sie, bis in der Anzeige ,,0.0
erscheint.

Driicken Sie dann ,,SET”. Im Display erscheint nun blinkend der erste Speicherplatz. Nun kénnen Sie fol-
gende Einstellungen vornehmen:

Speicherplatz | 0 bis 9
Alter 10 bis 100 Jahre

Geschlecht ménnlich (), weiblich ()
Korpergrésse | 100 bis 220 cm (3‘-03* bis 7°-03")

Aktivitatsgrad 1bis 5

Mit kurzem oder langem Driicken der Taste auf #/\ oder ab "V kénnen Sie die jeweiligen Werte einstel-
len. Bestatigen Sie die Werte jeweils mit ,SET*.

Danach ist die Waage zur Messung bereit. Wenn Sie keine Messung vornehmen, schaltet sich die Waage
nach einigen Sekunden automatisch ab.

Aktivitatsgrade:

Bei der Auswahl des Aktivitdtsgrades ist die mittel- und langfristige Betrachtung entscheidend.
o Aktivitatsgrad 1: Keine korperliche Aktivitat.
o Aktivitdtsgrad 2: Geringe korperliche Aktivitat.
Wenige und leichte kérperliche Anstrengungen (z.B. Spazierengehen, leichte Gartenarbeit, gymnastische
Ubungen).
o Aktivitdtsgrad 3: Mittlere kdrperliche Aktivitat.
Kérperliche Anstrengungen, mindestens 2 bis 4 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten.
o Aktivitatsgrad 4: Hohe kdrperliche Aktivitat.
Kérperliche Anstrengungen, mindestens 4 bis 6 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten.
o Aktivitdtsgrad 5: Sehr hohe kérperliche Aktivitét.

Intensive kdrperliche Anstrengungen, intensives Training oder harte korperliche Arbeit, taglich, jeweils
mindestens 1 Stunde.

5.3 Messung durchfiihren

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, kénnen nun Gewicht, Kérperfett und die weiteren Werte er-
mittelt werden.

¢ Driicken Sie ,SET".

» Wahlen Sie durch mehrfaches Driicken der Tasten /\ oder V den Speicherplatz aus, auf dem Ihre
personlichen Grunddaten gespeichert sind. Diese werden kurz angezeigt bis die Anzeige ,,0.0“ erscheint.

e Steigen Sie barfu auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig auf den Elektroden stehen.
¢ Nach der Gewichtsmessung erscheinen sémtliche ermittelten Werte.

Wichtig: Es darf kein Kontakt zwischen beiden FiiBen, Beinen, Waden und Oberschenkeln bestehen. An-
dernfalls kann die Messung nicht korrekt ausgeflihrt werden.



Zundchst erscheint folgende Anzeige:

1. Gewicht in kg
2. Korperfett in %

3. Korperwasser in %

4. Muskelanteil in %
5. Knochenmasse in kg m

6. Aktivitatsumsatz in Kcal BF A=E=00=0Kaal%st:Ibkg

)

Kérperfettanteil

Nachfolgende Kérperfettwerte geben Ihnen eine Richtlinie (fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an lhren Arzt!).

Mann Frau
Alter sehrgut | gut mittel schlecht Alter sehrgut | gut mittel schlecht
10-14 <11% 11-16% 16,1-21% >21,1% 10-14 <16% 16-21% 21,1-26% >26,1%
15-19 <12% 12-17% 17,1-22% >22,1% 15-19 <17% 17-22% 22,1-27% >27,1%
20-29 <13% 13-18% 18,1-23% >23,1% 20-29 <18% 18-23% 23,1-28% >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% >24,1% 30-39 <19% 19-24% 24,1-29% >29,1%
40-49 <15% 15-20% 20,1-25% >251% 40-49 <20% 20-25% 25,1-30% >30,1%
50-59 <16% 16-21% 21,1-26% >26,1% 50-59 <21% 21-26% 26,1-31% >31,1%
60-69 <17% 17-22% 22,1-27% >27,1% 60-69 <22% 22-27% 27,1-32% >32,1%
70-100 <18% 18-23% 23,1-28% >28,1% 70-100 <23% 23-28% 28,1-33% >33,1%

Bei Sportlern ist oft ein niedrigerer Wert festzustellen. Je nach betriebener Sportart, Trainingsintensitét und
kérperlicher Konstitution kdnnen Werte erreicht werden, die noch unterhalb der angegebenen Richtwerte
liegen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass bei extrem niedrigen Werten Gesundheitsgefahren bestehen kénnen.

Korperwasser:

Der Anteil des Kérperwassers liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann Frau

Alter schlecht gut sehr gut Alter schlecht qut sehr gut
10-100 | <50% 50-65% | >65% 10-100 | <45% 45-60% | >60%

Kérperfett beinhaltet relativ wenig Wasser. Deshalb kénnen bei Personen mit einem hohen Kérperfettanteil
der Kdrperwasseranteil unter den Richtwerten liegen. Bei Ausdauer-Sportlern hingegen kénnen die Richt-
werte aufgrund geringer Fettanteile und hohem Muskelanteil Giberschritten werden.

Die Korperwasserermittlung mit dieser Waage sind nicht dazu geeignet, medizinische Riickschlisse auf
z.B. altersbedingte Wassereinlagerungen zu ziehen. Fragen sie gegebenfalls ihren Arzt.

Grundsétzlich gilt es, einen hohen Kdrperwasseranteil anzustreben.




Muskelanteil:
Der Muskelanteil liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann Frau
Alter wenig normal viel Alter wenig normal viel
10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%

Knochenmasse:

Unsere Knochen sind wie der Rest unseres Kérpers natlrlichen Aufbau-, Abbau- und Alterungsprozessen
unterworfen. Die Knochenmasse nimmt im Kindesalter rasch zu und erreicht mit 30 bis 40 Jahren das Ma-
ximum. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochenmasse dann wieder etwas ab. Mit gesunder Erndhrung
(insbesondere Kalzium und Vitamin D) und regelmé&Biger korperlicher Bewegung kénnen Sie diesem Ab-
bau ein Stilick weit entgegen wirken. Mit gezieltem Muskelaufbau kénnen Sie die Stabilitat lhres Knochen-
gerustes zusatzlich verstarken.

Beachten Sie, dass diese Waage nicht den Kalziumgehalt der Knochen ausweist, sondern sie ermittelt das
Gewicht aller Bestandteile der Knochen (organische Stoffe, anorganische Stoffe und Wasser).

Achtung: Bitte verwechseln Sie die Knochenmasse jedoch nicht mit der Knochendichte. Die Knochen-
dichte kann nur bei medizinischer Untersuchung (z.B. Computertomographie, Ultraschall) ermittelt werden.
Deshalb sind Riickschliisse auf Veranderungen der Knochen und der Knochenharte (z.B. Osteoporose) mit
dieser Waage nicht mdglich.

Die Knochenmasse lasst sich kaum beeinflussen, schwankt aber geringfiigig innerhalb der beeinflussen-
den Faktoren (Gewicht, GroBe, Alter, Geschlecht).

AMR:

Der Aktivitdtsumsatz (AMR=Active Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Kérper im aktiven Zu-
stand pro Tag verbraucht. Der Energieverbrauch eines Menschen steigt mit zunehmender kérperlicher Ak-
tivitat an und wird bei der Diagnosewaage (iber den eingegebenen Aktivitatsgrad (1-5) ermittelt.

Um das aktuelle Gewicht zu halten, muss die verbrauchte Energie in Form von Essen und Trinken dem
Kérper entsprechend wieder zugefiihrt werden. Wird Uber einen langeren Zeitraum hinweg weniger En-
ergie zugefihrt als verbraucht, holt sich der Kérper die Differenz im wesentlichen aus den angelegten
Fett-Speichern, das Gewicht nimmt ab. Wird hingegen Uber einen langeren Zeitraum hinweg mehr Ener-
gie zugeflihrt als der berechnete Gesamt-Energie-Umsatz (AMR) kann der Kérper den Energieliberschuss
nicht verbrennen, der Uberschuss wird als Fett im Kérper eingelagert, das Gewicht nimmt zu.

Zeitlicher Zusammenhang der Ergebnisse

Beachten Sie dass, nur der langfristige Trend zahlt. Kurzfristige Gewichtsabweichungen innerhalb von we-
nigen Tagen sind zumeist lediglich durch Flissigkeitsverlust bedingt.

Die Deutung der Ergebnisse richtet sich nach den Verdnderungen des Gesamtgewichts und der prozen-
tualen Korperfett-, Kérperwasser- und Muskelanteile, sowie nach der Zeitdauer mit welcher diese Ande-
rungen erfolgen. Rasche Verénderungen im Bereich von Tagen sind von mittelfristigen Anderungen (im
Bereich von Wochen) und langfristigen Anderungen (Monaten) zu unterscheiden.

Als Grundregel kann gelten, dass kurzfristige Veranderungen des Gewichts fast ausschlieBlich Ande-
rungen des Wassergehalts darstellen, wahrend mittel- und langfristige Verdnderungen auch den Fett- und
Muskelanteil betreffen kénnen.



o Wenn kurzfristig das Gewicht sinkt, jedoch der Korperfettanteil steigt oder gleich bleibt, haben Sie ledig-
lich Wasser verloren — z.B. nach einem Training, Saunagang oder einer nur auf schnellen Gewichtsver-

lust beschréankten Diét.

¢ Wenn das Gewicht mittelfristig steigt, der Krperfettanteil sinkt oder gleich bleibt, kdnnten Sie hingegen

wertvolle Muskelmasse aufgebaut haben.

Wenn Gewicht und Korperfettanteil gleichzeitig sinken, funktioniert Ihre Diat — Sie verlieren Fettmasse.
Idealerweise unterstiitzen Sie lhre Diat mit kérperlicher Aktivitat, Fitness- oder Krafttraining. Damit kénnen

Sie mittelfristig Ihren Muskelanteil erhéhen.

Korperfett, Korperwasser oder Muskelanteile dlirfen nicht addiert werden (Muskelgewebe enthalt auch Be-

standteile aus Kdrperwasser).

6. Fehlmessung

Stellt die Waage bei der Messung einen Fehler fest, wird ,E-+” angezeigt.

Maégliche Fehlerursachen:

Behebung:

Die maximale Tragkraft von 180 kg wurde (iber-
schritten.

Nur maximal zul&ssiges Gewicht wiegen.

Der elektrische Widerstand zwischen Elektroden
und FuBsohle ist zu hoch (z.B. bei starker Horn-
haut).

Die Messung bitte barfuB wiederholen. Feuchten
Sie ggf. lhre FuBsohlen leicht an. Entfernen Sie
ggf. die Hornhaut an den FuBsohlen.

Der Fettanteil liegt auBerhalb des messbaren Be-
reichs (kleiner 3% oder gréBer 55%).

Die Messung bitte barfu8 wiederholen oder feuch-
ten Sie ggf. lhre FuBsohlen leicht an.

Der Wasseranteil liegt auBerhalb des messbaren Be-
reichs (kleiner 36% oder groBer 70%).

Die Messung bitte barfu3 wiederholen oder feuch-
ten Sie ggf. lhre FuBsohlen leicht an.

Der Muskel- und Knochenanteil liegt auBer-
halb des messbaren Bereichs (alters- und
geschlechtsabhéngig).

Die Messung bitte barfuB wiederholen oder feuch-
ten Sie ggf. lhre FuBsohlen leicht an.

7. Entsorgung

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien missen Sie Uber speziell gekennzeichnete Sammel-
behélter, Sondermillannahmestellen oder tiber den Elektrohdndler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu

verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthalt Blei,
Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthélt Quecksilber.

)¢

Pb Cd Hg

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerdt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden. Die Entsorgung kann Uber entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.

Entsorgen Sie das Gerat geméaB der Elektro- und Elektronik Altgeréte EG-Richtlinie - WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). Bei Riickfragen wenden Sie sich an die fiir die Entsorgung zu-

stéandige kommunale Behdrde.

):¢



8. Garantie

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum fiir Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie
gilt nicht:

¢ Im Falle von Schaden, die auf unsachgemaBer Bedienung beruhen.

o Fir VerschleiBteile.

¢ Bei Eigenverschulden des Kunden.

¢ Sobald das Gerat durch eine nicht autorisierte Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberihrt. Fiir Geltendma-
chung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu
flhren. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegentiber der Beurer
GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731/ 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

Www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Ubersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse
zu senden:

Beurer GmbH
Servicecenter
LessingstraBe 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

Irrtum und Anderungen vorbehalten
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Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products
for the applications in the areas of heat, weight, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy,
massage and air.

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them
accessible to other users and observe the information they contain.

Best regards,
Your Beurer Team

1. Device description

1. Display

2. Down key
3. SET key
4. Up key

5. Electrodes

2. Notes

Safety notes:
¢ The scales must not be used by persons with medical implants (e.g. heart pace- [ |
makers). Otherwise their function could be impaired.
¢ Do not use during pregnancy. /

e Caution! Do not stand on the scale with wet feet and do not step on the scale when its
surface is wet — danger of slipping!

¢ Batteries are highly dangerous if swallowed. Keep batteries and scale out of reach of small children. If
batteries are swallowed, get medical help immediately.

¢ Keep children away from packing materials (danger of suffocation).
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¢ Batteries must not be charged or reactivated by other means, taken apart, thrown into a fire or short-cir-
cuited.

A Notes on handling batteries
e |f your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek
medical assistance.

Wi Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the
reach of small children.

¢ Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.

o |f a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
e Protect the batteries from excessive heat.

« /\ Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

¢ Do not charge or short-circuit batteries.

¢ [f the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.

* Use identical or equivalent battery types only.

o Always replace all batteries at the same time.

¢ Do not use rechargeable batteries.

¢ Do not disassemble, split or crush the batteries.

@ General notes:

e The unit is for personal use only and is not intended for medical or commercial applications.

¢ Please note that technically related measuring tolerances are possible, as the scale is not calibrated for
professional medical applications.

¢ The capacity of the scale is 180 kg (396 Ib, 28 st.). For weight measurement and bone mass measure-
ment, the results are shown in 100 g increments (0.2 Ib, 1/4 st.). The measuring results of the body fat,
body water and muscle percentage are shown in 0.1% increments.

o Calorie requirement is indicated in steps of 1 kcal. The BMI value (body mass index) is shown in incre-
ments of 0.1.

¢ On delivery, the scale is set to “cm” and “kg”. At the back of the scales is a switch with which you can

switch between “inches”, “pounds” and “stones” (lb, st.).

¢ Place the scale on a firm level floor; a firm floor covering is required for correct measurement.

¢ The scale should be cleaned occasionally with a damp cloth. Do not use abrasive detergents and never
immerse the scale in water.

¢ Protect the scale against hard knocks, moisture, dust, chemicals, major temperature fluctuations and
heat sources which are too close (stove, heating radiators).

¢ Repairs may only be carried out by Beurer customer service or authorized dealers. Before submitting
any complaint, first check the batteries and replace them if necessary.

3. Information on the diagnostic scale
The measuring principle of the diagnostic scale

This scale operates according to the B.I.A. principle (bioelectric impedance analysis). This enables
physical relationships to be measured within seconds by means of an undetectable, completely harmless
electric current. The body fat percentage and other physical relationships in the body can

be determined by measuring the electrical resistance (impedance), and the inclusion in a calculation of
constants and individual parameters (age, height, gender, degree of activity).

Muscle tissue and water have good electrical conductivity, and therefore lower resistance.

Bones and fatty tissue, on the other hand, have low conductivity, as fat cells and bones conduct hardly
any current as a result of their very high resistance.

11



Please be aware that values obtained from the diagnostic scale represent only an approximation of actual
analytical medical data. Only a specialist physician can accurately determine body fat, body water, muscle
percentage and bone structure using medical procedures (e.g. computed tomography).

General tips
e |f possible, always weigh yourself at the same time of day (preferably in the morning), after using the toi-
let, on an empty stomach and unclothed, in order to achieve comparable results.

¢ Important for the measurement: body fat can only be measured when barefoot and with the soles of the
feet slightly moist. Completely dry soles can result in unsatisfactory measurements due to inadequate
conductivity.

e Stand still during the measurement.
e Wait a few hours after unaccustomed strenuous activity.
o Wait approx. 15 minutes after getting up in the morning to allow the water in the body to distribute.

Limitations

When measuring body fat and other values, deviating and implausible results may occur in:
e children under approx. 10 years,

e competitive athletes and body builders,

® pregnant women,

¢ persons with fever, undergoing dialysis treatment or with symptoms of edema or osteoporosis, — persons
taking cardiovascular medication,

e persons taking vascular dilating or vascular constricting medication,

e persons with considerable anatomic deviations of the legs in relation to total body size (length of the
legs considerably shortened or lengthened).

4, Batteries

If provided, pull out the battery insulating strip at the battery compartment or remove the protective film
from the battery and insert the battery with the correct polarity. If the scale fails to operate, remove the
battery completely and reinsert it.

Your scale is provided with a “Change battery” indicator. If the scale is operating with a battery which is
too weak, “L2” appears on the display and the scale will switch off automatically. In this case, the battery
must be exchanged (4 x1.5 'V, AAA).

5. Operation
5.1 Weight measurement

Step onto the scale. Stand still with your weight distributed equally on both feet. The scale begins to take
measurements straight away. After flashing twice, the weight is established.

If you step off the weighing area, the scale switches off after a few seconds.

5.2 Setting user data

To measure your body fat percentage and other physical data, you must enter your personal user parameters.
The scale has 10 memory positions in which you and other members of your family can save and recall
personal settings.

Switch on the scale by briefly stepping on the platform. Wait until the display shows

(e Natl
o,
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Then press “SET”. The first memory position will appear flashing on the display. Now you can enter the fol-
lowing settings:

Memory position 0to9

Age 10 to100 years

Sex male ( 'H' ), female ( ﬂ )

Body size 100 to 220 cm (3°-03“ to 7°-03“)
Degree of activity 1to5

You can enter the relevant settings with short or long pressure on the up button /N or down button V.
Confirm the settings in each case by pressing “SET".

Then the scale is ready for measuring. If you do not carry out a measurement, the scale switches off auto-
matically after several seconds.

Degree of activity:

Selection of the degree of activity must refer to the medium and long term.
¢ Degree of activity 1: No physical activity.
¢ Degree of activity 2: Low physical activity.
A small amount of light physical effort (e.g. short walks, light garden work, gymnastic exercises).
¢ Degree of activity 3: Medium physical activity.
Physical effort for 30 minutes at least 2 to 4 times a week.
¢ Degree of activity 4: High physical activity.
Physical effort for 30 minutes at least 4 to 6 times a week.
* Degree of activity 5: Very high physical activity.
Intensive physical effort, intensive training or hard physical work for at least one hour daily.

5.3 Taking measurements
After all parameters have been entered, you can now measure your weight, body fat and the other data.
¢ Press “SET".

* Select the memory space where you would like to save your basic personal data by pressing the /\ or

\V button several times. These are then displayed briefly until “0.0” appears.

e Step onto the scale with bare feet and make sure that you are standing still on the electrodes.
e All values determined appear after weighing.

Important: There may be no contact between feet, legs, calves and thighs. Otherwise the measurement
will not be performed correctly.

The following display then appears:

1. Weight in kg KG

2. Body fatin % BF Em

3. Body water in % ——

4. Muscle percentage in % +— R 5 om

5. Bone mass in kg -

6. Active metabolic rate in Kcal FASE=10=0Keal %st:Ibkg
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Body fat percentage
The following body fat percentages are for guidance (contact your physician for further information).

Man Woman

Age very good | good average poor Age very good | good average poor

10-14 <11% 11-16% 16,1-21% | >21,1% 10-14 <16% 16-21% 21,1-26% | >26,1%
15-19 <12% 12-17% 17,1-22% | >22,1% 15-19 <17% 17-22% 22,1-27% | >27,1%
20-29 <13% 13-18% 18,1-23% | >23,1% 20-29 <18% 18-23% 23,1-28% | >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% | >24,1% 30-39 <19% 19-24% 24,1-29% | >29,1%
40-49 <15% 15-20% 20,1-25% | >25,1% 40-49 <20% 20-25% 25,1-30% | >30,1%
50-59 <16% 16-21% 21,1-26% | >26,1% 50-59 <21% 21-26% 26,1-31% | >31,1%
60-69 <17% 17-22% 22,1-27% | >27,1% 60-69 <22% 22-27% 27,1-32% | >32,1%
70-100 | <18% 18-23% 23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% 23-28% 28,1-33% | >33,1%

A lower value is often found in athletes. Depending on the type of sports, training intensity and physical
constitution, values may result which are below the recommended values stated.

It should, however, be noted that there could be a danger to health in the case of extremely low values.

Body water:

The body water percentage is normally within the following ranges:

Man Woman
Age poor good very good Age poor good very good
10-100 | <50% | 50-65% >65 10-100 | <45% | 45-60% >60

Body fat contains relatively little water. Therefore persons with a high body fat percentage have body wa-
ter percentages below the recommended values. With endurance athletes, however, the recommended
values could be exceeded due to low fat percentages and high muscle percentage.

Body water measurement with this scale is not suitable for drawing medical conclusions, for example con-
cerning age-related water retention. If necessary ask your physician.

Basically, a high body water percentage should be the aim.

Muscle percentage:
The muscle percentage is normally within the following ranges:

Man Woman

Age low normal high Age low normal high

10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%
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Bone mass:

Like the rest of our body, our bones are subject to the natural development, degeneration and ageing pro-
cesses. Bone mass increases rapidly in childhood and reaches its maximum between 30 and 40 years of
age. Bone mass reduces slightly with increasing age. You can reduce this degeneration somewhat with
healthy nutrition (particularly calcium and vitamin D) and regular exercise. With appropriate muscle buil-
ding, you can also strengthen your bone structure.

Note that this scale will not show you the calcium content of your bones, but will measure the weight of all
bone constituents (organic substances, inorganic substances and water).

Attention: Please do not confuse bone mass with bone density. Bone density can be determined only by
means of a medical examination (e.g. computer tomography, ultrasound). It is therefore not possible to
draw conclusions concerning changes to the bones and bone hardness (e.g. osteoporosis) using this scale.
Little influence can be exerted on bone mass, but it will vary slightly within the influencing factors (weight,
height, age, gender).

AMR:

The active metabolic rate (AMR) is the amount of energy required daily by the body in its active state. The
energy consumption of a human being rises with increasing physical activity and is measured on the dia-
gnostic scale in relation to the degree of activity entered (1-5).

To maintain your existing weight, the amount of energy used must be reintroduced into the body in the
form of food and drink. If less energy is introduced than is used over a longer period of time, your body
will obtain the difference largely from the amount of fat stored and your weight will reduce. If, on the other
hand, over a longer period of time more energy is introduced than the total active metabolic rate (AMR)
calculated, your body will be unable to burn off the excess energy, and the excess will be stored in the
body as fat and your weight will increase.

Results in relation to time

Note that it is only the long-term trend which counts. Short period fluctuations in weight over a few days

are mostly the result of a loss of fluid.

The interpretation of the results will depend on changes in your:

overall weight and body fat, body water and muscle percentages, as well as on the period during which

these changes take place. Rapid changes within days must be distinguished from medium term changes

(over weeks) and long term changes (months).

A basic rule is that short term changes in weight almost exclusively represent changes in water content,

whereas medium and long term changes may also involve the fat and muscle percentages.

o |f your weight reduces over the short term, but your body fat percentage increases or remains the same,
you have merely lost water — e.g. after a training session, sauna session or a diet restricted only to rapid
weight loss.

o |f your weight increases over the medium term and the body fat percentage falls or stays the same, then
you could have built up valuable muscle mass.

If your weight and body fat percentage fall simultaneously then your diet is working - you are losing fat

mass. |deally you should support your diet with physical activity, fithess or power training. By this means,

you can increase your muscle percentage over the medium term.
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6. Incorrect measurement

If the scale detects an error during measurement, this is indicated with “Er¢”.

Possible causes of error:

Remedy:

The maximum capacity of 180 kg has been exceeded.

Weigh only the maximum permissible weight.

The electrical resistance between the electrodes and
the soles of the feet is too high (e.g. in the case of
thick calluses).

Repeat the measurement barefoot.

If necessary, moisten the soles of your feet
slightly. If necessary, remove the calluses from
the soles of your feet.

The fat percentage is outside the measurable range
(less than 3% or greater than 55%).

Repeat the measurement barefoot or, if neces-
sary, moisten the soles of your feet slightly.

The water percentage is outside the measurable ran-
ge (less than 36% or greater than 70%).

Repeat the measurement barefoot or, if neces-
sary, moisten the soles of your feet slightly.

The muscle and bone percentages are outside the
measurable range (age and gender related).

Repeat the measurement barefoot or, if neces-
sary, moisten the soles of your feet slightly.

7. Disposal

Empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recy-

cling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

)¢

Pb Cd Hg

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service
life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point.

Dispose of the device in accordance with EC Directive— WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste

disposal.
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5. Utilisation

Chere cliente, cher client,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de notre assortiment. Notre nom est synonyme de
produits de qualité haut de gamme ayant subi des vérifications approfondies, ils trouvent leur application
dans le domaine de la chaleur, du contréle du poids, de la pression artérielle, de la mesure de température
du corps et du pouls, des thérapies douces, des massages et de Iair.

Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le a la disposition des
autres utilisateurs et suivez les consignes.

Avec nos sentiments dévoués
Beurer et son équipe

1. Description du tensiomeétre

1. Ecran

2. Touche Bas

3. Touche SET

4. Touche Haut
5. Electrodes

2. Remarques

Remarques de sécurité

¢ Cette balance ne doit pas étre utilisée par des personnes munies d‘implants mé- |
dicaux (stimulateurs cardiaques, par exemple). Sinon leur fonctionnement risque /
d‘étre entravé.

¢ Ne pas utiliser pendant la grossesse.

¢ Attention, ne montez pas sur la balance les pieds mouillés et ne posez pas les pieds sur le plateau de
pesée s'il est humide — vous pourriez glisser!

=
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e Les piles avalées risquent de mettre la vie en danger. Laissez les piles et la balance hors de portée des
jeunes enfants. Au cas ou une pile a été avalée, faites immédiatement appel a un médecin.

¢ Ne laissez pas I‘emballage a la portée des enfants (risque d‘asphyxie).

e Les piles ne doivent étre ni rechargées ni réactivées par d’autres méthodes ni démontées ni jetées dans
le feu ni court-circuitées.

A Remarques relatives aux piles
¢ Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec
de I'eau et consultez un médecin.

o A\ Risque d’ingestion ! Les enfants en bas &ge pourraient avaler des piles et s’étouffer. Veuillez donc
conserver les piles hors de portée des enfants en bas age !

¢ Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).

e Sila pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment a piles avec un chiffon sec.
¢ Protégez les piles d’une chaleur excessive.

o« A\ Risque d’explosion ! Ne jetez pas les piles dans le feu.

e Les piles ne doivent étre ni rechargées, ni court-circuitées.

¢ En cas de non utilisation prolongée de I'appareil, sortez les piles du compartiment a piles.

¢ Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.

¢ Remplacez toujours I'ensemble des piles simultanément.

e N'utilisez pas d’accumulateur !

¢ Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.

@ Remarques générales

o L‘appareil est prévu strictement pour un usage personnel et non pas a des fins médicales ou commer-
ciales.

Notez que des variations de mesure d’ordre technique sont possibles, car cette balance n‘est pas éta-
lonnée en vue d‘un usage médical professionnel.

La portée maximale de la balance est de 180 kg (396 Ib, 28 st.). Lors de la pesée et de la détermination
de la masse osseuse, les résultats s‘affichent par incréments de 100 g (0,2 Ib, 1/4 st.). Les résultats de
mesure du taux de graisse corporelle, de masse hydrique et de masse musculaire s‘affichent par incré-
ments de 0,1 %.

Le besoin calorique est donné par graduations de 1 kcal. La valeur de I'lMC (indice de masse corporelle)
est affichée par graduations de 0,1.

A la livraison de la balance, le réglage des unités est en « cm » et « kg ». Au dos de la balance, un inter-
rupteur vous permet de commuter sur « inch », « livres » et « stones » (Ib, st).

Posez la balance sur un sol plan et stable; une surface ferme est la condition préalable a une mesure ex-
acte.

De temps en temps, nettoyez I‘appareil avec un chiffon humide. N‘utilisez pas de nettoyant agressif et
ne mettez jamais |‘appareil sous I‘eau.

Mettez la balance a I'abri des chocs, de I'humidité, de la poussiere, des produits chimiques, des fortes va-
riations de température et évitez la proximité de sources de chaleur (fourneaux, radiateurs de chauffage).
Les réparations doivent étre effectuées uniquement par le service aprés-vente de Beurer ou des reven-
deurs agréés. Cependant, avant de faire une réclamation, contrélez d‘abord les piles et changez-les, le
cas échéant.

3. Informations sur la balance impédancemeétre
Principe de mesure de la balance impédancemeétre

Cette balance fonctionne selon le principe d‘analyse d‘impédance bioélectrique (B.I.A). A cet effet, un
courant imperceptible, absolument sans risque et sans danger permet de connaitre en quelques secondes
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le taux des tissus corporels. La mesure de la résistance électrique (impédance) ainsi que la prise en comp-
te de constantes et, le cas échéant, de données individuelles (age, taille, sexe, activité physique) permet
de définir le taux de graisse corporelle et d’autres parametres physiques.

Le tissu musculaire et I‘eau ont une bonne conductibilité électrique et donc une faible résistance.

Par contre, les os et le tissu adipeux a une faible conductibilité, car les os et les cellules adipeuses sont
tres peu conducteurs en raison de leur résistance trés élevée.

Notez que les valeurs déterminées par la balance impédancemeétre ne représentent que des approxima-
tions par rapport aux analyses physiques effectives d’ordre médical. Seul un médecin spécialisé peut dé-
terminer avec précision la graisse corporelle, la masse hydrique, le taux de masse musculaire et la masse
osseuse par des méthodes médicales (tomographie, par ex.).

Conseils généraux

® Pesez-vous, si possible, a la méme heure (de préférence le matin), apres la selle, a jeun et nu(e) afin
d‘obtenir des résultats comparables.

¢ Important: La détermination de la graisse corporelle doit toujours étre faite pieds nus; si nécessaire, elle peut

s‘effectuer la plante des pieds Iégerement humide. Il se peut que des mesures effectuées avec les pieds
complétement secs ne conduisent pas a des résultats satisfaisants, car leur conductibilité est trop faible.

¢ Ne bougez pas pendant la mesure.

o Attendez quelques heures aprés un effort physique inhabituel.

o Apres votre lever, attendez 15 minutes environ avant de faire la mesure pour que I‘eau puisse se répartir
dans le corps.

Restrictions

Il se peut que la détermination de la graisse corporelle et d’autres données présente des écarts et des ré-

sultats non plausibles dans les cas suivants:

¢ |es enfants de moins de 10 ans environ,

e les sportifs de haut niveau et les personnes pratiquant le bodybuilding,

* les femmes enceintes,

e les personnes fiévreuses, en dialyse, présentant des symptémes d‘cedémes ou d‘ostéoporose,

® les personnes sous traitement médical cardiovasculaire,

e |es personnes prenant des médicaments vasodilatateurs ou vasoconstricteurs,

* les personnes présentant des écarts anatomiques sérieux des jambes par rapport a leur taille (jambes
nettement courtes ou longues).

4. Piles

Tirez éventuellement sur la languette isolante de la pile sur le couvercle du compartiment a piles ou reti-
rez le film de protection de la pile et introduisez-la en respectant la polarité. Si la balance n‘affiche aucune
fonction, retirez complétement la pile et remettez-la en place.

Votre balance est pourvue d‘un « affichage de changement de piles ». En cas d‘utilisation de la balance
avec des piles trop faibles, le message « L& » s‘affiche et la balance s‘arréte automatiquement. Il est alors
temps de remplacer la pile (4 x1,5 V, AAA).

5. Utilisation

5.1 Pesée

Montez sur le pése-personne. Restez immobile sur le pése-personne en répartissant votre poids de ma-
niére égale entre les deux jambes. Le pése-personne commence tout de suite la mesure. Votre poids clig-
note deux fois puis reste fixe.

Lorsque vous quittez le plateau de pesée, le pese-personne s’éteint au bout de quelques secondes.

5.2 Réglages des données de I'utilisateur

Pour déterminer le taux de graisse corporelle et les autres paramétres, il faut enregistrer les données indi-
viduelles de I‘utilisateur.
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La balance est équipée de 10 positions de mémoire d’utilisateurs permettant d’enregistrer et d’afficher les
réglages individuels pour vous et les membres de votre famille.

mnn

Pour mettre la balance en marche, posez briévement le pied sur le plateau et attendez que « 0.0 »s*affiche.

Ensuite appuyez sur « SET ». La premiére position de mémoire clignote au panneau d‘affichage. Vous
pouvez alors effectuer les réglages suivants:

Position de mémoire | 0a9

Age 102100 ans

Sexe masculin ('i' ), féminin (ﬂ)
Taille 100 2220 cm (3'-03“ a 7°-03")
Degré d‘activité 1a5

Appuyez briévement ou longuement sur la touche /\ pour augmenter ou Vv pour diminuer les valeurs
de réglage. Validez chacune de vos données en appuyant sur « SET ».

La balance est ensuite préte pour la mesure. Si vous ne procédez a aucune mesure, la balance s’éteint au-
tomatiquement au bout de quelques secondes.

Niveaux d’activité

Le niveau d’activité sera sélectionné en fonction des perspectives a moyen et a long terme.
¢ Niveau d’activité 1: aucune activité physique.
¢ Niveau d’activité 2: activité physique réduite.
peu d’efforts physiques et efforts limités (promenade, jardinage facile, exercices de gymnastique, par ex.).
¢ Niveau d’activité 3: activité physique moyenne.
efforts physiques au moins 2 a 4 fois par semaine pendant 30 minutes.
¢ Niveau d’activité 4: activité physique intense.
efforts physiques au moins 4 a 6 fois par semaine pendant 30 minutes.
¢ Niveau d’activité 5: activité physique tres intense.
efforts physiques trés prononcés, entrainement intense ou travail physique dur quotidiennement, 1
heure au moins.

5.3 Effectuer une mesure

Quand tous les paramétres ont été entrés, il est possible de déterminer le poids, la graisse corporelle et
les autres valeurs.

® Appuyez sur la touche « SET ».

* Appuyez plusieurs fois sur les touches /\ et VvV pour trouver I'emplacement ol sont sauvegardées vos
données personnelles. Elles s’affichent rapidement jusqu’a ce que « 0.0 » s’affiche.

¢ Montez pieds nus sur la balance et assurez-vous de vous tenir sans bouger sur les électrodes.
e |es valeurs mesurées s’affichent aprés la mesure du poids.

Important: Il ne faut en aucun cas qu'il y ait un contact entre les deux pieds, jambes, mollets et cuisses.
Sinon, la mesure ne peut pas étre faite de maniére correcte.
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D’abord, I'affichage est le suivant:

1. Poids en kg KG [USER AGE]|
2. Graisse corporelle en % BF @m
3. Masse hydrique en %

b

=

4. Masse musculaire en %
5. Masse osseuse en kg
6. Taux métabolique actif en kcal

HEIGHT
ft:in CM

BF%MMK&I%smbkg

11l

=

Taux de graisse corporelle

Les taux de graisse corporelle suivants sont donnés a titre indicatif (pour avoir plus d‘informations,
adressez-vous a votre médecin!)

Hommes Femmes
Age trés bien bien moyen mauvais Age trés bien bien moyen mauvais
10-14 <11% 11-16% 16,1-21% >21,1% 10-14 <16% 16-21% 21,1-26% >26,1%
1519 | <12% 12-17% | 17,-22% | >22,1% 1519 | <17% 17-22% | 221-27% | >27,1%
20-29 <13% 13-18% 18,1-23% | >23,1% 20-29 <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% | >241% 30-39 <19% 19-24% | 24,1-29% | >29,1%
40-49 <15% 15-20% 20,1-25% | >251% 40-49 <20% 20-25% | 25,1-30% | >30,1%
50-59 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1% 50-59 <21% 21-26% | 26,1-31% | >31,1%
60-69 <17% 17-22% 22,1-27% | >27,1% 60-69 <22% 22-27% | 27,1-32% | >32,1%
70-100 | <18% 18-23% 23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% 23-28% | 28,1-33% | >33,1%

Chez les sportifs, les valeurs sont souvent plus basses. En fonction du type de sport pratiqué, de
I'intensité de I‘entrainement et de la constitution physique de la personne, il se peut que les taux obtenus
soient encore inférieurs aux taux de référence.

Notez cependant que des valeurs extrémement basses peuvent représenter des risques pour la santé.

Taux de masse hydrique:
Le taux de masse hydrique se situe normalement dans les zones suivantes:

Hommes Femmes
Age mauvais | bien trés bien Age mauvais | bien trés bien
10-100 <50 50-65% >65 10-100 <45 45-60% >60

La graisse corporelle contient relativement peu d’eau. Il est donc possible que chez les personnes dont
le taux de graisse corporelle est élevé, le taux de masse hydrique soit inférieur aux données de référence.
Par contre, chez les personnes pratiquant des sports d’endurance, le taux de masse hydrique peut étre
supérieur aux données de référence en raison d’un taux de graisse corporelle inférieur et un taux de mas-
se musculaire supérieur.

Le taux de masse hydrique déterminé sur cette balance ne permet pas de tirer des conclusions d’ordre
médical sur la rétention d’eau dans les tissus dlie a I'dge. Le cas échéant, demandez a votre médecin.
De maniere générale, un taux de masse hydrique élevé est souhaitable.
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Taux de masse musculaire
Le taux de masse musculaire se situe normalement dans les plages suivantes:

Hommes Femmes
Age faible normal élevé Age faible normal élevé
10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43& 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%

Masse osseuse

Notre squelette, tout comme le reste du corps, est soumis a des phases naturelles de croissance, de dégra-
dation et de vieillissement. La masse osseuse augmente rapidement au cours de I'enfance pour atteindre
son maximum a I'age de 30 a 40 ans. Avec I'age, la masse osseuse diminue ensuite. Il est possible de lutter
en partie contre cette dégénérescence par une alimentation saine (calcium et vitamine D surtout) et par un
exercice physique régulier. Une musculation adaptée vous permettra en plus de stabiliser le support osseux.
Notez que cette balance n’indique par la teneur en calcium du squelette mais qu’elle détermine le poids
de tous les constituants des os (matieres organiques, matiéres inorganiques et eau).

Attention: Ne confondez pas cependant la masse osseuse et la densité osseuse. Pour déterminer la
densité osseuse, il faut procéder a un examen médical (tomographie, échographie, par ex.). C’est pour-
quoi cette balance ne permet pas de tirer de conclusions sur les modifications et la dureté des os
(ostéoporose, par ex.).

La masse osseuse n’est guére soumise a des influences, mais elle varie légéerement sous I'effet de cer-
tains facteurs (poids, taille, age, sexe).

AMR

L’AMR, le taux métabolique actif, représente la quantité d‘énergie dont le corps en activité a besoin quoti-
diennement. Les besoins énergétiques d’une personne augmentent en fonction de son activité physique ;
sur la balance impédancemeétre elle est déterminée a I'aide du niveau d‘activité entré (1 a 5).

Pour maintenir le poids actuel, il faut que I’énergie dépensée soit restituée au corps sous forme d’aliments
et de boissons. Si, pendant une assez longue période, le corps dépense plus d‘énergie qu'il lui est resti-
tué, il contre-balance cette différence en puisant dans les réserves de graisse accumulées et le poids di-
minue. Au contraire, si I‘énergie fournie au corps est supérieure au taux métabolique actif (AMR) déterminé
pendant une assez longue période, il ne peut consommer ce surplus d‘énergie qu'‘il emmagasine sous
forme de graisse et le poids augmente.

Corrélation des résultats dans le temps

Notez que seule compte la tendance a long terme. Des écarts de poids de courte durée enregistrés en
I‘espace de quelques jours ne sont dus qu‘a une simple perte de liquides dans la plupart des cas.
Linterprétation des résultats dépend des modifications du poids d’ensemble et des pourcentages de
graisse corporelle, de masse hydrique et musculaire ainsi que de la durée de ces changements. Il faut
distinguer les modifications rapides (de I‘ordre de quelques jours) des modifications @ moyen terme (de
|‘ordre de quelques semaines) et a long terme (plusieurs mois).

La régle générale peut étre la suivante : les modifications de poids a court terme représentent presque ex-
clusivement des changements de la teneur en eau, alors que les modifications @ moyen et a long

terme peuvent aussi concerner le taux de graisse et de masse musculaire.
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e Si votre poids diminue a court terme, alors que le taux de graisse corporelle augmente ou reste stable,
vous n‘avez perdu que de I‘eau, par exemple suite a un entrainement, une séance de sauna
ou un régime visant uniquement a une perte de poids rapide.
e Sj votre poids augmente & moyen terme, alors que le taux de graisse corporelle diminue ou reste stable,
il se pourrait au contraire que vous ayez augmenté la masse musculaire, ce qui est précieux.
Si votre poids et votre taux de graisse corporelle diminuent simultanément, cela signifie que votre régime
fonctionne: vous perdez de la graisse. L'activité physique, les séances de mise en forme ou de musculati-
on seront les compléments parfaits de votre régime. lls vous permettent d‘augmenter votre taux de masse
musculaire a moyen terme.
I ne faut pas additionner la graisse corporelle, la masse hydrique ou musculaire (le tissu musculaire conti-
ent aussi des constituants de la masse hydrique).

6. Mesures erronées
Si la balance détecte une erreur au cours d‘une mesure, « Err » s‘affiche.

Causes possibles d‘erreur: Correction:

La portée maximale de 180 kg a été dépassée. Peser uniquement le poids maximal autorisé.

La résistance électrique entre les électrodes et la | Refaire la mesure pieds nus. Si besoin, humidifier
plante du pied est trop forte (en cas de callosités | légérement la plante des pieds. Le cas échéant,
épaisses, par ex.). enlever les callosités de la plante des pieds.

Le taux de graisse corporelle se trouve au-dela de | Répéter la mesure pieds nus ou le cas échéant,
la plage de mesure (inférieur & 3% ou supérieur a | humidifier légérement la plante des pieds.
55%).

Le taux de masse hydrique se trouve au-dela de Répéter la mesure pieds nus ou le cas échéant,
la plage de mesure (inférieur a 36% ou supérieur humidifier Iégérement la plante des pieds.
a70%).

Le taux de masse musculaire et osseuse n‘est pas | Répéter la mesure pieds nus ou le cas échéant,
compris dans la plage de mesure (en fonction de | humidifier Iégérement la plante des pieds.
|‘age et du sexe).

7. Elimination

Les piles usagées et complétement déchargées doivent étre mises au rebut dans des conteneurs spéci-
aux ou aux points de collecte réservés a cet usage ou bien déposées chez un revendeur d’appareils élec-
triques. L’élimination des piles est une obligation Iégale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les piles a substances nocives :
Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium, Pb Cd Hg
Hg = pile contenant du mercure.

Dans I'intérét de la protection de I'environnement, I'appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures
ménageéres a la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte
compétents dans votre pays.

Veuillez éliminer I'appareil conformément a la directive européenne-WEEE (Waste Electrical and E
Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute questi-

on, adressez-vous aux collectivités locales responsables de I'élimination et du recyclage de ces pro-
duits.
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5. Utilizacion

Estimados clientes:

Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra coleccion. Nuestro
nombre es sindnimo de productos de alta y calidad estrictamente controlada en los campos de energia
térmica, peso, presion sanguinea, temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, masaje y aire.

Sirvase leer las presentes instrucciones para el uso detenidamente; guarde el manual para usarlo
ulteriormente; péngalo a disposicién de otros usuarios y observe las instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

1. Descripcion del aparato

1. Pantalla

2. Botén ,, disminuir

3. Boton SET

4. Boton ,incrementar
5. Electrodos

2. Indicaciones

Instrucciones de seguridad:

¢ Esta bascula no debe ser utilizada por personas que lleven implantes médicos
(por ejemplo, marcapasos cardiacos). De lo contrario podria afectar a la funcion |
de dichos implantes.

e No utilizar durante el embarazo.

¢ Atencion, nunca suba a la bascula con los pies mojados ni cuando la superficie de la
bascula esté himeda. jPeligro de resbalamiento!

e Las pilas pueden llegar a ser un peligro mortal, si son ingeridas. Guarde las pilas y la bascula en lugares
fuera del alcance de los nifios. Si se ha ingerido una pila, haga uso inmediato de ayuda médica.
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¢ Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los nifios (peligro de asfixia).

e Las pilas no deben ser recargadas ni reactivadas con otros medios; tampoco deben ser desarmadas,
echadas al fuego o cortocircuitadas.

A Indicaciones para la manipulacién de pilas

¢ En caso de que el liquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con
agua y busque asistencia médica.

. A iPeligro de asfixia! Los nifios pequefios podrian tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas
fuera del alcance de los nifios.

e Fijese en los simbolos mas (+) y menos (-) que indican la polaridad.

e Si se derrama el liquido de una pila, pongase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas
con un pafio seco.

¢ Proteja las pilas de un calor excesivo.

. A iPeligro de explosién! No arroje las pilas al fuego.

e Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.

¢ Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.

e Utilice unicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.

e Cambie siempre todas las pilas a la vez.

¢ iNo utilice baterias!

¢ No despiece, abra ni triture las pilas.

@ Instrucciones generales:

o El presente aparato esta destinado Unicamente para la aplicacion propia, no habiéndose previsto un uso
médico ni comercial.

¢ Tenga en cuenta que puede haber tolerancias de medicidn por razones técnicas, ya que no se trata de
una bascula calibrada para el uso profesional médico.

¢ La capacidad de carga maxima de la bascula es de 180 kg (396 Ib, 28 St). Los resultados de la medi-
cion de peso y de la determinacion de la masa dsea estan indicados en intervalos de 100 g (0,2 Ib, 1/4
St). Los resultados de la medicién de la masa adiposa, liquida y muscular del cuerpo estan indicados en
intervalos de 0,1%.

¢ La necesidad de calorias se indica en intervalos de 1 kcal. El valor de su IMC (indice de masa corporal)
se muestra en intervalos de 0,1.

¢ La bascula viene ajustada de fabrica con las unidades “cm” y “kg”. En el lado trasero de la bascula se
encuentra instalado un interruptor que permite usar las unidades “pulgadas”, “libras” y “piedras” (Ib, St).

¢ Coloque usted la bascula sobre una superficie plana y firme; esta es una condicion imprescindible para
que la medicién sea correcta.

¢ Es aconsejable limpiar de vez en cuando el aparato con un pafio himedo. No utilice a tal efecto deter-
gentes agresivos y nunca lave el aparato bajo agua.

¢ Proteja la bascula contra golpes, humedad, polvo, productos quimicos, grandes fluctuaciones de tem-
peratura y no la coloque cerca de fuentes de calor intenso (estufas, calefacciones, radiadores).

e | as reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por el servicio postventa de Beurer o bien
por agentes autorizados. No obstante, antes de hacer una reclamaciéon compruebe usted las pilas y, si
fuera necesario, cambielas.

3. Informaciones sobre la bascula de diagndstico

El principio de medicion de la bascula de diagndstico

Esta bascula funciona segun el principio A.l.B., el Andlisis de la Impedancia Bioeléctrica. A tal efecto se hace
pasar por el cuerpo durante pocos segundos una corriente eléctrica completamente inofensiva e imper-
ceptible que permite una determinacion de las masas corporales. Mediante esta medicién de la resistencia
eléctrica (impedancia) y con el calculo de las constantes, o bien, de los valores individuales (edad, estatura,
sexo, grado de actividad) es posible determinar la masa adiposa corporal y otras magnitudes del cuerpo.
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El tejido muscular y el liquido presentan una buena conductividad eléctrica ejerciendo asi poca resistencia
al paso de la corriente eléctrica.

En cambio la conductividad de los huesos y del tejido graso es muy baja ya que las células grasas y
dseas oponen una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica.

Observe que los valores determinados por la bascula de diagndstico son sélo valores aproximados a los
valores médicos reales resultantes del andlisis del cuerpo. Solamente un facultativo especializado puede
determinar exactamente la masa corporal adiposa, liquida, muscular y dsea, aplicando a tal fin los méto-
dos médicos (por ejemplo, la tomografia computadorizada).

Consejos generales

e A ser posible uno debe pesarse a la misma hora del dia (lo ideal es por la mafiana), después de la pri-
mera defecacion, en ayunas y sin ropa, a fin de obtener resultados comparables.

¢ |mportante durante la medicién: La determinacion de la masa adiposa corporal siempre debe realizarse
descalzo, pudiendo resultar util humedecer ligeramente las plantas de los pies. Si las plantas de los pies
estan totalmente secas, los resultados pueden ser incorrectos debido a que presentan una conductivi-
dad eléctrica insuficiente.

¢ No se mueva durante el proceso de medicién.
e Si ha realizado un ejercicio fisico especialmente intenso, espere algunas horas.

¢ Después de levantarse, espere unos 15 minutos antes de pesarse para que el agua contenida en el or-
ganismo pueda distribuirse.

Restricciones

En los casos siguientes es posible que durante la determinacién de la masa adiposa corporal y de los
otros valores mencionados se obtengan resultados divergentes o no aceptables:

¢ Niflos menores de 10 afios,

e Deportistas de competicion y culturistas,

e Mujeres embarazadas,

* Personas con fiebre, sometidas a tratamiento de diélisis, edemas u osteoporosis,

¢ Personas que toman medicamentos cardiovasculares,

¢ Personas que toman medicamentos vasodilatadores o vasoconstrictores,

e Personas con discrepancias anatémicas significativas en sus extremidades inferiores en relacién con la
estatura total (piernas especialmente acortadas o alargadas).

4. Pilas

Retire la cinta aislante, si la hubiera, puesta en la tapa del compartimiento de pilas o bien retire la

amina protectora de la pila y coloque la pila observando la polaridad correcta. Si la bascula no funcionara
ahora, retire la pila completa y vuelva a colocarla.

Su béscula esta provista de una “indicacioén de cambio de pila”. Si la béscula se usa con una pila
demasiado débil, en la pantalla se visualizara “Lz“ y la bascula se desconectara automaticamente.

En este caso debe reemplazarse la pila (4 x1,5 V, AAA).

5. Utilizacion
5.1 Medir el peso

Subase a la bascula. Apdyese cuidadosamente sobre la bascula repartiendo bien el peso entre las dos
piernas.

La bascula empieza inmediatamente la medicién. Después de dos parpadeos se habra fijado su peso.
Si abandona la superficie de la bascula, la bascula se desactiva tras algunos segundos.

26



5.2 Ajustar los datos del usuario

Para poder determinar su masa corporal adiposa y otros valores del cuerpo es necesario que usted alma-
cene los valores personales del usuario.

La bascula dispone de lugares de almacenamiento para 10 usuarios diferentes; usted y los miembros de
su familia pueden usarlos para almacenar sus ajustes personales y volver a visualizarlos.

Conecte la bascula pisandola brevemente. Espere hasta que se visualice la indicacion “C.07

Pulse ahora “SET*. En la pantalla parpadea ahora el primer lugar de memorizacion. Ahora puede usted lle-
var a cabo los siguientes ajustes:

Lugar de almacenamiento 0 hasta 9

Edad 10 hasta 100 afos

Sexo masculino (|i| ), femenino (ﬁ)
Estatura 100 hasta 220 cm (3‘-03“ hasta 7°-03")
Grado de actividad 1 hasta 5

Lleve a cabo el ajuste pulsando durante corto o largo tiempo el botén s para aumentar #\ bien VvV para
disminuir los valores correspondientes. Cada valor ajustado debe ser confirmado con “SET".

A continuacion la balaza esta lista para la medcién. Si no se efectia ninguna medicién, la balanza se
desconecta automéaticamente después de unos segundos.

Grados de actividad:

Para la seleccion del grado de actividad sera determinante considerar la actividad a medio y largo plazo.
¢ Grado de actividad 1: No hay actividad fisica alguna.
¢ Grado de actividad 2: Actividad fisica reducida.
Esfuerzos fisicos reducidos y livianos (por ejemplo, pasear, trabajos de jardin livianos, ejercicios faciles
de gimnasia).
¢ Grado de actividad 3: Actividad fisica media.
Esfuerzos fisicos por lo menos 2 a 4 veces por semana, durante 30 minutos respectivamente.
¢ Grado de actividad 4: Actividad fisica alta.
Esfuerzos fisicos por lo menos 4 a 6 veces por semana, durante 30 minutos respectivamente.

¢ Grado de actividad 5: Actividad fisica muy alta.
Esfuerzos fisicos intensos, entrenamiento intenso o bien trabajo pesado, diariamente por lo menos du-
rante 1 hora respectivamente.

5.3 Llevar a cabo la medicion

Una vez insertados todos los parametros puede determinarse ahora el peso, la masa adiposa y los otros
valores.

¢ Pulse “SET".

* Pulsando repetidamente las teclas #/\ 0 V', seleccione el puesto de almacenamiento en el que estan
guardados sus datos personales. Estos se mostraran brevemente hasta que aparece la indicacion “C.0".

e SUbase descalzo a la bascula y asegurese de estar pisando los electrodos sin moverse.
¢ Tras medir el peso aparecen todos los valores calculados.

Importante: No debe haber contacto entre ambos pies, piernas, pantorrillas ni muslos. En caso
contrario sera imposible realizar la medicion correctamente.
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En primer lugar aparece la siguiente indicacion:

1. Peso en kg

2. Masa adiposa en %

3. Masa liquida en %

4. Masa muscular en %

5. Masa 6sea en kg

6. Metabolismo de actividad en Kcal

)

R

& @y HEIGHT
Hw ft:in CM
BFR—‘.,{.ECIIC:’}KcaI%st;lbkg

Masa adiposa corporal

Los siguientes valores de la masa adiposa corporal serviran para orientarse (consulte a su médico para in-
formacion mas detallada).

Varon Mujer

Edad Excelente Bueno Regular Malo Edad Excelente Bueno Regular Malo

10-14 <11% 11-16% | 16,1-21% | >21,1% 10-14 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1%
15-19 <12% 12-17% 17,1-22% >22,1% 15-19 <17% 17-22% 22,1-27% >27,1%
20-29 <13% 13-18% | 18,1-23% | >23,1% 20-29 <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1%
30-39 <14% 14-19% [ 19,1-24% | >24,1% 30-39 <19% 19-24% | 24,1-29% | >29,1%
40-49 <15% 15-20% | 20,1-25% | >25,1% 40-49 <20% 20-25% | 25,1-30% | >30,1%
50-59 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1% 50-59 <21% 21-26% | 26,1-31% [ >31,1%
60-69 <17% 17-22% | 22,1-27% | >27,1% 60-69 <22% 22-27% | 27,1-32% | >32,1%
70-100 | <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% 23-28% | 28,1-33% | >33,1%

En deportistas se observa a menudo un valor mas reducido. Dependiendo del tipo de deporte, de la
intensidad del entrenamiento y de la constitucion fisica, los valores alcanzables pueden ser inferiores
a los valores de orientacion especificados.

No obstante, observe que si los valores son extremadamente bajos, puede existir peligro para la salud.

Masa liquida:
El porcentaje de masa liquida en el cuerpo se encuentra normalmente entre los siguientes valores:

Varén Mujer
Edad Malo Bueno Excelente Edad Malo Bueno Excelente
10-100 <50% 50-65% >65% 10-100 <45% 45-60% >60%

El contenido de agua en la masa adiposa es relativamente bajo. Por esta razén es posible que el porcentaje
de masa liquida en personas con un alto porcentaje de masa adiposa, se encuentre por debajo de los va-
lores de referencia. En cambio si se trata de deportistas perseverantes, es posible que sean sobrepasados
los valores de referencia debido al bajo porcentaje de masa adiposa y alto porcentaje de masa muscular.
La determinacion de la masa liquida con esta bascula no es apropiada para sacar conclusiones médicas,
por ejemplo, sobre depdsitos de agua debidos a la edad. En caso dado consulte a su médico.

En principio es conveniente esforzarse en obtener un alto porcentaje de masa liquida.
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Porcentaje de masa muscular:
El porcentaje de masa muscular en el cuerpo se encuentra normalmente entre los siguientes valores:

Varén Mujer
Edad poco normal mucho Edad poco normal mucho
10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%

Masa 6sea:

Nuestros huesos, tal como las otras partes del cuerpo, estan sometidos a procesos naturales de descom-
posicidn, regeneracion y envejecimiento. La masa ésea aumenta rapidamente en la infancia y alcanza un
maximo entre los 30 y 40 afos de edad. Al aumentar la edad vuelve a reducirse levemente la masa dsea.
Usted puede contrarrestar esta reduccion hasta cierto punto con una alimentacion sana (de alto contenido
en calcio y vitamina D) y ejercicios fisicos periodicos. Usted puede ademas reforzar adicionalmente la es-
tabilidad de su esqueleto con una encauzada regeneraciéon muscular.

Observe que la presente bascula no especifica el contenido de calcio de los huesos sino que determina el
peso de todos los compuestos 6seos (substancias organicas, substancias anorganicas y agua).
Atencién: Sin embargo, no debe confundirse la masa dsea con la densidad dsea. La densidad 6sea pu-
ede ser determinada solamente en un examen médico (por ejemplo, tomografia axial computadoriza-

da, ultrasonido). Por esta razén, mediante la presente bascula no es posible sacar conclusiones médicas
sobre alteraciones de los huesos o sobre su dureza (por ejemplo, osteoporosis)

Es practicamente imposible influir en la masa 6sea, pero puede fluctuar levemente dentro de los factores
influyentes (peso, estatura, edad, sexo).

AMR:

El metabolismo activo (AMR=Active Metabolic Rate) es la cantidad de energia que requiere el cuerpo di-
ariamente en estado activo. El consumo de energia de una persona aumenta al acrecentarse la actividad
fisica; el consumo esta determinado en la bascula de diagnéstico mediante el grado de actividad (1-5) es-
pecificado.

Para mantener el peso actual es necesario suministrar al cuerpo nuevamente la cantidad correspondiente

de energia consumida en forma de comida y bebida. Si durante un espacio mayor de tiempo se suministrara
menos energia que la consumida, el cuerpo compensara la diferencia recurriendo principalmente a los depd-
sitos de masa adiposa existentes; el peso se reduce. En cambio, si durante un espacio mayor de tiempo se
suministrara al cuerpo mas energia que la correspondiente al metabolismo activo (AMR) calculado, el cuerpo
no podra quemar el excedente de energia depositandolo en forma de masa adiposa; el peso aumenta.

Relacién cronoldgica de los resultados

Observe que solamente la tendencia a largo plazo es la que vale. Las fluctuaciones de peso a corto plazo
dentro de pocos dias se deben en la mayoria de los casos a la pérdida de liquidos.

La interpretacion de los resultados depende de las variaciones de los siguientes factores:

El peso total y los porcentajes de masa adiposa, liquida y muscular asi como el espacio de tiempo en que
tienen lugar estas variaciones. Es necesario diferenciar aqui entre las variaciones rapidas a corto plazo (en
pocos dias), las variaciones a medio plazo (en semanas) y las variaciones a largo plazo (en meses).

Una regla fundamental es que las variaciones de peso a corto plazo se deben casi siempre a los cambios
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en el contenido de liquido corporal, mientras que las variaciones a medio plazo y a largo plazo pueden de-
berse también a cambios en las masas adiposa y muscular.

® En caso de que el peso se redujera a corto plazo pero la masa adiposa corporal aumentara o se mantu-
viera constante, significa que usted ha perdido liquido, por ejemplo, después de un
entrenamiento fisico, visita a la sauna o bien debido a una dieta que se ha limitado solamente a la rapi-
da reduccion del peso.

* En cambio si el peso aumentara a medio plazo reduciéndose o manteniéndose constante el porcentaje
de masa adiposa, probablemente ha regenerado usted valiosa masa muscular.

Si el peso y la masa adiposa del cuerpo disminuyen simultaneamente, significa que su dieta funciona y
usted esta perdiendo masa adiposa. Lo ideal es complementar el régimen dietético con actividades fisicas
0 entrenamientos para mejorar el estado fisico. De esta manera usted puede aumentar a medio

6. Medicidn errénea
Si la bascula detecta un error durante la medicion, se visualizara “E-+".

Posibles causas del error: Solucion:

Se ha excedido la capacidad maxima de carga de Mida pesos inferiores al limite maximo admisible.
180 kg.

La resistencia eléctrica entre los electrodos y la Repita la medicién descalzo.

planta de los pies es excesiva (por ejemplo por exi- | En caso necesario, humedezca ligeramente las
stir una fuerte callosidad). plantas de los pies. Si fuera necesario, saque las

callosidades de las plantas de los pies.

La masa adiposa esté fuera de la gama de valores | Repita la medicion con los pies descalzos o bien,
medibles (inferior a un 3 % 6 superior a un 55 %). humedezca levemente la planta de los pies.

La masa liquida esta fuera de la gama de valores Repita la medicién con los pies descalzos o bien,
medibles (inferior a un 36% o superior a un 70%). humedezca levemente la planta de los pies.

El porcentaje de masa muscular y 6sea se encu- Repita la medicién con los pies descalzos o bien,
entra fuera de la gama de valores medibles (en de- | humedezca levemente la planta de los pies.
pendencia de la edad y sexo).

7. Eliminacion de desechos

Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida
sefialados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuido-
res de equipos electronicos. Los usuarios estan obligados por ley a eliminar las pilas
correctamente.

Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas:
Pb: la pila contiene plomo.

Cd: la pila contiene cadmio. Pb Cd Hg
Hg: la pila contiene mercurio.

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato llegue al fin de su vida Util no lo deseche con la
basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona.
Deseche el aparato segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos E
(RAEE). Para mas informacidn, pongase en contacto con la autoridad municipal competente en ma-

teria de eliminacion de residuos.
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Gentile cliente,

siamo lieti che abbia scelto un prodotto della nostra gamma. Il nostro nome & sinonimo di prodotti
di alta qualita continuamente sottoposti a controlli nei settori del calore, del peso, della pressione
sanguigna, della temperatura corporea, delle pulsazioni, della terapia dolce, del massaggio e dell’aria.

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni, di conservarle per un’eventuale consultazione
successiva, di metterle a disposizione di altri utenti e di osservare le avvertenze ivi riportate.

Cordiali saluti
Il Suo team Beurer

1. Descrizione dell‘apparecchio

1. Display

2. Tasto Giu
3. Tasto SET
4. Tasto Su
5. Elettrodi

2. Avvertenze

Avvertenze di sicurezza:

¢ La bilancia non deve essere utilizzata da persone portatrici di impianti medica-
li (ad es. pacemaker). In caso contrario, si corre il rischio di danneggiare il loro
funzionamento.

¢ Non usare per le donne in gravidanza.

¢ Attenzione, non salire sulla bilancia con i piedi bagnati o con la superficie della pedana i
bagnata - Pericolo di scivolare!

¢ L‘ingestione delle batterie puo essere mortale. Conservare le batterie e la bilancia fuori della portata dei
bambini piccoli. In caso d’ingestione di una batteria, contattare immediatamente il medico.

4
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e Tenere i bambini lontani dal materiale d’'imballaggio (pericolo di soffocamento).
¢ Non ricaricare o riattivare le batterie con altri mezzi, non scomporle, non gettarle nel fuoco, non cortocir-
cuitarle.

A Avvertenze sull’'uso delle batterie

¢ Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con
acqua e consultare il medico.

o A\ Pericolo d’ingestione! | bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie
lontano dalla portata dei bambini!

¢ Prestare attenzione alla polarita positiva (+) e negativa (-).

¢ In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un
panno asciutto.

* Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

« /\ Rischio di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco.

* e batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.

¢ Qualora I'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batteria dal
vano batterie.

o Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.

e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

¢ Non utilizzare batterie ricaricabili!

¢ Non smontare, aprire o frantumare le batterie.

@ Avvertenze generali:

¢ [ ‘apparecchio & previsto esclusivamente per I'uso personale e non per scopi medici o commerciali.

¢ Si noti che, per ragioni tecniche, sono possibili tolleranze di misurazione poiché non si tratta di una bi-
lancia tarata per I'uso professionale o medico.

¢ La portata della bilancia € di max. 180 kg (396 Ib, 28 St). | risultati della misurazione del peso e della de-
terminazione della massa ossea sono indicati in intervalli di 100 g (0,2 Ib, 1/4 st). | risultati della misurazi-
one del grasso e dell‘acqua corporei e dei muscoli sono indicati in intervalli di 0,1%.

e | risultati della misurazione del peso e della Il fabbisogno calorico viene indicato in intervalli di 1 kcal. Il
valore IMC (indice di massa corporea) viene visualizzato in intervalli pari a 0,1.

¢ Alla consegna la bilancia € impostata sulle unita “cm” e “kg”. Sul retro della bilancia & installato un selet-
tore che consente di impostare le unita di misura su “pollici”, “libbre” e “stone” (Ib, st).

e Collocare la bilancia su un pavimento piano e solido; un rivestimento solido del pavimento ¢ il
presupposto per una misurazione corretta.

e Pulire di tanto in tanto I'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi e non
Oimmergere mai I'apparecchio nell’acqua.

¢ Proteggere I'apparecchio da urti, umidita, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e
tenerlo lontano da fonti di calore (stufe, radiatori).

e Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio assistenza di Beurer o da rivenditori au-
torizzati. Prima di ogni reclamo verificare in primo luogo lo stato delle batterie e sostituirle, se necessario.

3. Informazioni sulla bilancia diagnostica
Il principio di misurazione della bilancia diagnostica

Questa bilancia funziona secondo il metodo dell’analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA), che consente

di determinare entro pochi secondi le percentuali di parti corporee tramite una corrente elettrica non per-
cettibile e del tutto innocua. La misura della resistenza elettrica (I'impedenza) e I'inclusione nel calcolo di

costanti e di dati personali (eta, altezza, sesso, livello di attivita) consente di determinare la percentuale di
grasso e di altre componenti del corpo.
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| tessuti muscolari e I'acqua possiedono una buona conduttivita elettrica e quindi una bassa resistenza.

Le ossa ed i tessuti adiposi, viceversa, presentano una debole conduttivita poiché I'elevato grado di resistenza
delle cellule del tessuto adiposo e delle ossa impediscono quasi completamente il passaggio della corrente.

Si noti che i valori determinati dalla bilancia diagnostica sono solo valori approssimativi dei reali valori
ottenuti da un esame medico del corpo. Solo il medico specialista € in grado di eseguire una determi-
nazione esatta della percentuale di grasso, acqua, muscoli ed ossa corporei con I'ausilio di adeguate ap-
parecchiature medicali (ad es. la tomografia computerizzata).

Suggerimenti generali
e Effettuare la misurazione possibilmente sempre alla stessa ora (preferibilmente al mattino), dopo le nor-
mali abitudini di minzione o evacuazione, a digiuno e senza abiti per ottenere risultati comparabili.

¢ Importante per la misurazione: la determinazione del grasso corporeo deve essere eseguita solo a pie-
di nudi e, per facilitare la misurazione, con le piante dei piedi leggermente inumidite. Le piante dei piedi
completamente asciutte possono causare risultati insoddisfacenti, poiché presentano una conduttivita
troppo debole.

¢ Rimanere fermi durante I'operazione di pesatura.
o Attendere alcune ore dopo sforzi fisici inconsueti.
o Attendere circa 15 minuti dopo essersi alzati per consentire all’acqua corporea di ripartirsi uniformemente.

Restrizioni

Nella determinazione del grasso corporeo e degli altri valori possono comparire nelle seguenti persone ri-
sultati anomali e non plausibili:

® bambini sotto i 10 anni circa,

e atleti e bodybuilder,

e donne gravide,

¢ persone con febbre, in trattamento di dialisi, con sintomi di edema o malate di osteoporosi,

e persone che assumono farmaci cardiovascolari,

e persone che assumono farmaci vasodilatatori o vasocostrittori,

e persone con gravi anomalie anatomiche delle gambe rispetto all’altezza complessiva del corpo (gambe
eccessivamente lunghe o corte).

4. Batterie

Se presente, togliere il nastro isolante dalla batteria sul coperchio del comparto batterie, o rimuovere il fo-
glio protettivo della batteria, e inserire la batteria rispettando la polarita. Se la bilancia non mostra nessuna
funzione, estrarre completamente la batteria e reinserirla.

La bilancia & dotata di un ,indicatore di cambio batteria“. Quando si sale sulla bilancia con batterie
quasi scariche, il display visualizza il messaggio ,L2“ e la bilancia si spegne automaticamente. In questo
caso € necessario sostituire la batteria (3 x1,5 V, AAA).

5. Modalita d‘uso
5.1 Misurare il peso

Sallire sulla bilancia. Restare fermi sulla bilancia cercando di distribuire il peso in modo uniforme sulle
gambe.

La bilancia avvia subito la misurazione. La rilevazione termina dopo un doppio lampeggio.
Se si scende dalla superficie di appoggio, la bilancia si spegne dopo alcuni secondi.

5.2 Impostare i dati personali
Per poter determinare la percentuale di grasso e gli altri valori corporei € necessario immettere i propri dati
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personali.

La bilancia dispone di 10 spazi di memoria utente nei quali & possibile memorizzare, e richiamare
successivamente, i propri dati personali e quelli dei propri familiari.

Accendere la bilancia premendo brevemente la pedana con il piede e attendere fino a quando non appare
I'indicazione ,0.0%
Premere quindi ,SET*. Sul display appare lampeggiante il primo spazio di memoria. Si possono eseguire le

seguenti impostazioni:

Spazio dimemoria [ da0Oa9

Eta da 10 a 100 anni
Sesso maschile (* ), femminile (*)
Statura da 100 a 220 cm (da 3‘-03“ a 7'-03“)

Livello di attivita datab

Premendo brevemente o pili a lungo il tasto Su /\ o Gitt V' & possibile impostare i valori corrispondenti.
Confermare ogni valore con ,SET*.

Ora la bilancia & pronta per la misurazione. Se non si eseguono misurazioni, la bilancia si spegne automa-
ticamente dopo qualche secondo.

Livelli di attivita:
Per la selezione del livello di attivita sono decisive le considerazioni a medio e a lungo termine.
e Livello di attivita 1: nessuna attivita fisica.
e Livello di attivita 2: attivita fisica ridotta.
Pochi e leggeri sforzi fisici (ad es. passeggiate, lavori leggeri di giardinaggio, esercizi di ginnastica).
e Livello di attivita 3: attivita fisica media.
Sforzi fisici, almeno 2-4 volte la settimana, per 30 minuti ogni volta.
e Livello di attivita 4: attivita fisica elevata.
Sforzi fisici, almeno 4-6 volte la settimana, per 30 minuti ogni volta.

¢ Livello di attivita 5: attivita fisica molto elevata.
Sforzi fisici intensi, training intenso o duro lavoro fisico, giornalmente per almeno 1 ora.

5.3 Eseguire la misurazione
Dopo aver immesso tutti i parametri &€ possibile determinare il peso, il grasso corporeo e gli altri valori.
® Premere “SET".

* Premendo pill volte il pulsante #\ o \V selezionare la posizione di memoria nella quale sono memotiz-
zati i propri dati personali. Tali dati vengono visualizzati brevemente fino a quando viene indicato il valore

5;8 B”
e Salire a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elettrodi.
¢ In seguito al calcolo del peso, vengono visualizzati tutti i valori misurati.

Importante: fra i piedi, le gambe, i polpacci e le cosce non deve esserci alcun contatto. In caso contrario
la misurazione non potra essere eseguita correttamente.
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In primo luogo appare la seguente indicazione:

1. Peso in kg KG
2. % di grasso corporeo BF m
3. % di acqua corporea

4. % di muscoli ®% 5o o
5. Massa ossea in kg M

BF~={=1C=0Keal%st:Ibkg

(=]

110

6. Attivita basale in Kcal

Percentuale di grasso corporeo
| seguenti valori di grasso corporeo sono un criterio di massima (per altre informazioni su questo argomen-
to consultare il proprio medico!).

Uomo Donna

Eta molto bene | bene mediocre male Eta molto bene | bene mediocre male

10-14 <11% 11-16% 16,1-21% | >21,1% 10-14 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1%
15-19 <12% 12-17% 17,1-22% | >22,1% 15-19 <17% 17-22% | 22,1-27% | >27,1%
20-29 <13% 13-18% 18,1-23% | >23,1% 20-29 <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% | >24,1% 30-39 <19% 19-24% | 24,1-29% | >29,1%
40-49 <15% 15-20% | 20,1-25% | >25,1% 40-49 <20% 20-25% | 25,1-30% | >30,1%
50-59 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1% 50-59 <21% 21-26% | 26,1-31% | >31,1%
60-69 <17% 17-22% 22,1-27% >27,1% 60-69 <22% 22-27% 27,1-32% >32,1%
70-100 | <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% 23-28% | 28,1-33% | >33,1%

Nel caso di atleti si nota spesso un valore inferiore. A seconda del tipo di sport praticato, intensita di training
e costituzione fisica, possono essere raggiunti valori dei inferiori ai valori indicativi riportati nella tabella.

Si noti comunque che con valori estremamente bassi possono insorgere pericoli per la salute.

Acqua corporea:
La percentuale di acqua corporea si colloca normalmente nei seguenti campi:

Uomo Donna
Eta male bene molto bene Eta male bene molto bene
10-100 <50% 50-65% >65% 10-100 <45% 45-60% >60%

Il grasso corporeo contiene relativamente poca acqua. Per questa ragione le persone con un‘elevata per-
centuale di grasso corporeo possono avere una percentuale di acqua corporea al di sotto dei valori indica-
tivi. Negli atleti agonistici, viceversa, i valori possono essere superiori a quelli indicativi a causa della bassa
percentuale di grasso e dell‘alta percentuale di muscoli.

La determinazione dell‘acqua corporea con questa bilancia non & adatta a trarre conclusioni mediche, ad
es. sull’accumulo di acqua nel corpo dovuto all‘eta. Consultare il proprio medico su questo argomento.

Fondamentalmente si deve aspirare ad un‘alta percentuale di acqua corporea.



Percentuale di muscoli:
La percentuale di muscoli si colloca normalmente nei seguenti campi:

Uomo Donna

Eta bassa normale alta Eta bassa normale alta

10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%

Massa ossea:

Le nostre ossa, come il resto del nostro corpo, sono soggette a processi di crescita, calo e invecchiamen-
to. La massa ossea aumenta rapidamente durante I‘infanzia e raggiunge il massimo in un‘eta compresa fra
i 30 e 40 anni. Invecchiando, la massa ossea diminuisce leggermente. Un‘alimentazione sana (ricca spe-
cialmente di calcio e vitamina D) ed un esercizio fisico regolare possono contrastare efficacemente questo
deperimento. La crescita mirata dei muscoli contribuisce a rafforzare la stabilita dell‘ossatura.

Si noti che questa bilancia non indica il contenuto in calcio delle ossa, ma determina il peso di tutte le
componenti delle ossa (sostanze organiche e inorganiche, acqua).

Attenzione: non confondere la massa ossea con la densita delle ossa. La densita delle ossa pud essere
determinata unicamente da esami medici (ad es. tomografia computerizzata, ultrasuoni). Pertanto, questa
bilancia non consente di trarre conclusioni su variazioni delle ossa e della durezza della ossa (ad es. oste-
oporosi).

La massa ossea & pressoché ininfluenzabile, ma varia leggermente nell‘ambito di determinati fattori (peso,
statura, eta sesso).

AMR:

Il metabolismo di attivita (AMR=Active Metabolic Rate) € la quantita di energia che il corpo consuma gio-
rnalmente in stato attivo. Il consumo energetico di un essere umano aumenta con I‘incremento della sua
attivita fisica e viene determinato nella bilancia diagnostica tramite il livello di attivita (1-5).

Per mantenere il peso attuale € necessario rifornire al corpo I‘energia consumata assumendo alimenti sot-
to forma solida e liquida. Se, durante un lungo periodo, si apporta al corpo un’energia inferiore a quella
consumata, il corpo compensa la differenza essenzialmente a spese della riserva di grasso accumulata,
ed il peso diminuisce. Se, viceversa, si apporta al corpo durante un lungo periodo una quantita di energia
superiore a quella totale calcolata (AMR), il corpo non puo bruciare I‘eccesso di energia, ma lo deposita
nel corpo sotto forma di grasso, ed il peso aumenta.

Interazione temporale dei risultati

Si noti che conta solo la tendenza a lungo termine. Variazioni di peso nell‘ambito di qualche giorno sono
per lo piu da imputare ad una perdita di liquidi.

Liinterpretazione dei risultati si orienta sulle variazioni del:

peso totale e della percentuale di grasso, acqua e muscoli corporei, nonché sull’intervallo di tempo in cui
queste variazioni sono avvenute. Occorre distinguere variazioni rapide, nell‘ambito di qualche giorno, da
quelle a medio termine (nell‘ambito di qualche settimana) e da quelle a lungo termine (mesi).

Come regola fondamentale € valida I’affermazione secondo cui le variazioni di peso a breve termine sono
da imputare quasi esclusivamente alla variazione del tenore d’acqua, mentre le variazioni a medio e a lun-
go termine possono concernere anche le percentuali di grasso e di muscoli.
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¢ Se il peso diminuisce entro breve termine, mentre la percentuale di grasso corporeo aumenta o rimane
invariata, significa che € stata persa solo acqua - ad es. dopo un training, una sauna oppure una dieta

mirante solo ad una rapida perdita di peso.

e Quando il peso aumenta a medio termine, mentre la percentuale di grasso corporeo diminuisce o rimane
invariato, significa che probabilmente & stata creata una preziosa massa muscolare.

Quando il peso e la percentuale di grasso corporeo diminuiscono contemporaneamente significa che la

dieta ha successo e che si perde massa grassa. Una soluzione ideale € “aiutare” la dieta con attivita fisica,

allenamento fitness o di forza. In questo modo € possibile incrementare a medio termine la propria percen-

tuale di muscoli.

Il grasso, I'acqua corporei e la percentuale di muscoli non possono essere addizionati (il tessuto musco-
lare contiene anche componenti presenti nell’acqua corporea).

6. Misurazione errata

Se la bilancia rileva un errore durante la misurazione, viene visualizzato il messaggio ,Er

Cause possibili degli errori:

Rimedio:

La portata massima di 180 kg & stata superata.

Pesare solo fino al peso massimo consentito.

La resistenza elettrica fra gli elettrodi e la pianta
del piede & troppo alta (ad es. in presenza di gros-
si duroni).

Ripetere la misurazione a piedi nudi.

Se necessario, inumidire leggermente le piante dei
piedi. Eliminare i duroni sulla pianta dei piedi, se
necessario.

La percentuale di grasso ¢ al di fuori del cam-
po misurabile (inferiore a 3% oppure superiore a
55%).

Ripetere la misurazione a piedi nudi oppure inumi-
dire leggermente le piante dei piedi.

La percentuale di acqua ¢ al di fuori del campo
misurabile (inferiore a 36% oppure superiore a
70%).

Ripetere la misurazione a piedi nudi oppure inumi-
dire leggermente le piante dei piedi.

La percentuale di muscoli e di ossa € al di fuo-
ri del campo misurabile (dipendente dall‘eta e dal
SESS0).

Ripetere la misurazione a piedi nudi oppure inumi-
dire leggermente le piante dei piedi.

7. Smaltimento

Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta
per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie & un obbligo

dilegge.

| simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche.

Pb = batteria contenente piombo
Cd = batteria contenente cadmio
Hg = batteria contenente mercurio

)¢

Pb Cd Hg

Per motivi ecologici, I'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via.
Lo smaltimento va effettuato negli appositi centri di raccolta.

Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elett-
roniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorita comunali competenti per lo smalti-

mento.

¢

Con riserva di errori e modifiche
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TURKGE

icindekiler

1. Alet TanMl .. 5.2 Kullanici verileri ayarlamak............c.cceue... 40
3. Tani Tartilari Hakkinda Bilgiler ... 5.3 Olglim yapmak..

AL PUIET et 6. Hatall QlGUM.....c.ceereeiieeeeeeeeeeeeene

5. Kullanim ... 7. Atigin yok edilmesi........cccovvervrrninesirisins

5.1 AGIFIK BICMEK ...

Sayin Miisterimiz,

imalatimiz olan bir Griinii tercih etmenizden dolayr memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Adimiz, Isi, Agirlik,
Kan Basinci, Viicut Isisi, Nabiz, Yumusak Terapi, Masaj ve Hava alanlarinda ayrintili olarak kontrolden gegi-
rilmis yiiksek kaliteli Urtinlerin simgesidir. Litfen bu kullanma talimatini dikkatle okuyup sonraki kullanimlar
icin saklayiniz, diger kullanicilarin da okumasina olanak taniyiniz ve belirtilen agiklamalara uyunuz.

Dostane tavsiyelerimizle
Beurer Mliessesesi

1. Alet Tanimi

. Display

. Asagi dugmesi
. SET dugmesi
. Yukari digmesi
. Elektrodlar

(S0~ I\ I

2. Talimatlar

Giivenlik Talimatlari:
¢ Bu tarti, tibbi emplantati (6rn. kalp pili) olan kisilerce kullanilmamalidir. Aksi takdir-
de, bunlarin islevi etkilenebilir. [ |
¢ Hamilelik slresinde kullanmayiniz. /

¢ Dikkat, tarti Gizerine i1slak ayakla ¢ikmayiniz ve tartinin yiizeyi nemli ise lizerine basmayi- _—
niz - Kayma tehlikesil

e Piller, yutulmasi halinde yasamsal tehlike arz edebilir. Pilleri ve tartiyl, cocuklarin ulasamayacaklari sekil-
de saklayiniz. Bir pil yutulmussa, derhal tibbi yardima bagvurunuz.

e Cocuklari, ambalaj malzemesinden uzak tutunuz (Bogulma tehlikesi).
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¢ Piller, doldurulmamali veya bagka araclarla yeniden aktive edilmemeli, parcalara ayriimamali, atese atil-
mamali veya kisa kontak yapilmamalidir.

A Pillerle temas etme durumu icin uyarilar

e Pil hiicresindeki sivi, cilt veya gdzlerle temas ettiginde, ilgili yeri suyla yikayin ve bir doktora bagvurun.

. A Yutma tehlikesi! Kiigtik gocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir. Bu nedenle pilleri,
kuclk gocuklarin erismeyecegi yerlerde saklayin!

o Arti (+) ve eksi (-) kutup isaretlerine dikkat edin.

¢ Bir pil aktiginda koruyucu eldiven giyin ve pil bélmesini kuru bir bezle temizleyin.

e Pilleri asir 1siya karsi koruyun.

o /\ Patlama tehlikesi! Pilleri atesle atmayin.

¢ Piller sarj edilmemeli veya kisa devre yaptirimamalidir.

¢ Cihazi uzun slre kullanmayacaginiz durumlarda pilleri pil bélmesinden ¢ikarin.

e Yalniz ayni tip veya esdeger tip piller kullanin.

e Her zaman tim pilleri ayni anda degistirin.

o Sarj edilebilir pil kullanmayin!

e Pilleri parcalarina ayirmayin, agmayin veya parcalamayin.

@ Genel Talimatlar:

o Alet, sadece kisisel kullanima yoneliktir, tibbi ve ticari amagla kullanima uygun degildir.

¢ Burada s6zkonusu olan profesyonel ve tibbi kullanim igin ayarlanmis bir tarti olmadigindan, teknik zorun-
luluktan dolayi élgiim toleransinin miimkiin olabilecegini dikkate aliniz.

¢ Tartinin tasiyabilecegi agirlik azami 180 kg‘dir (396 Ib, 28 Adim). Kilo élglimiinde ve kemik hacmi belir-
lemesinde sonuglar, 100 g’lik adimlar (0,2 Ib, 1/4 Adim) halinde gdsterilir. Viicut yag, viicut suyu ve kas
oranlarinin élgtim sonuglari, %0,1’lik adimlarla gosterilir.

o Kalori ihtiyaci 1 kcal’lik artislarla gosterilir. BMI deg@eri (Body-Mass-Index) 0,1’lik artislarla gosterilir.

e Tartl, teslim edilmeye hazir durumda iken, “cm” ve “kg” birimlerine gére ayarlidir. Tartinin arkasinda bulu-
nan bir salter yardimiyla ayari, “ing” (“1/2 kg”) ve “libre” (Ib) ve “stone (14 libre)” birimlerine degistirebilir-
siniz.

e Tartiyl saglam diizgiin bir zemine koyunuz; saglam bir zemin désemesi, dogru bir 8lglim igin 6n sarttir.

o Tarti, zaman zaman nemli bir bezle temizlenmelidir. Keskin temizlik maddeleri kullanmayiniz ve tartiyi, ke-
sinlikle su altina tutmayiniz.

e Tartiyl, darbelere, neme, toza, kimyasal maddelere, asir isi degisimlerine ve yakin i1si kaynaklarina (soba,
kalorifer) karsi koruyunuz.

e Onarimlar, yalniz Beurer Misteri Servisince veya yetkili saticilar tarafindan yapiimalidir. Her bir reklamas-
yondan 6nce, yine de ilk olarak pilleri kontrol ediniz ve gerekirse bunlari degistiriniz.

3. Tani Tartilan Hakkinda Bilgiler
Tani Tartisinin Olgiim Prensibi

Bu tartl, B.I.A, Biyoelektrik-Empedans-Analizi'ne gore calisir. Burada sdzkonusu olan, hissedilmeden, ta-
mamen sakincasiz ve tehlikesi olmayan bir elekirik akimi ile birkag saniye igerisinde viicut oranlarinin tespit
edilmesinin saglanmasidir. Elektrik direncinin (Empedans) 6lgimii ve sabit ve bireysel degerlerin (Yas, Boy,
Cinsiyet, Hareketlilik derecesi) dahil edilerek hesaplanmasi ile, viicuttaki yadi orani ve vicuttaki diger bi-
ylklUkler belirlenebilir.

Kas dokusu ve su, iyi birer elektriksel iletken 6zelligi tasirlar ve bu nedenle disik bir dirence sahiptirler.
Bunun tersine, yag hiicreleri ve kemik ¢ok yiiksek diren nedeniyle elektrigi cok az ilettiginden, kemik ve
yag dokusu, dislk bir iletkenlige sahiptir.
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Tani tartisindan aktarilan degerin viicudun tibbi ve gergek analiz degerine yalniz bir yaklasik deger oldugu-
na dikkat ediniz. Yalniz uyman doktor tibbi metodlarla (6rn. Bilgisayar Tomografisi) viicut yag, viicut suyu,
kas orani ve kemik yapisinin tam bir tahkikatini yapabilir.

Genel Oneriler
e Birbiriyle karsilastirilabilir sonuglar elde edebilmek icin, miimkiin oldugunca giliniin ayni saatlerinde (en
ivisi sabahlari), tuvalete gittikten sonra, a¢ karnina ve giysisiz olarak tartilin.

¢ Olciimde Onemli olanlar: Olgiim, sadece yalinayak ve amaca uygun olarak hafifce nemlendirilmis ayak
tabanlariyla yapilmalidir. Kuru ayak tabanlarinin iletkenlik ézelligi az oldugundan, tamamen kuru ayak ta-
banlari tatmin edici olmayan sonuglara yol acabilir.

¢ Olgme sirasinda kipirdamayiniz.
¢ Alisiimadik yorucu bedensel ¢alismadan sonra birkag saat bekleyiniz.
¢ Ayaga kalktiktan sonra yaklasik 15 dakika bekleyiniz ki, viicudunuzdaki su dagilabilsin.

Sinirhliklar

Asagidaki gruplarda viicut yaginin ve diger degerlerin tahkikatinda farkli ve makul olmayan sonuglar ortaya

cikabilir:

¢ 10 yasin altindaki gocuklarda,

¢ Basari sporcularinda ve viicut gelistirenlerde,

¢ Hamilelerde,

o Atesi olan, diyaliz tedavisi géren, 6dem belirtileri olan veya kemik erimesi olan sahislarda,

¢ Kardiyovaskuler ilag alan sahislarda,

* Damar genigleten veya damar daraltan ilaglar kullanan sahislarda,

e TUm vicut blyukligine baglantili olarak bacaklarinda mihim derecede anatomik farkliliklari
olan kisilerde (Bacak uzunlugu énemli derecede kisa veya uzun ise).

4, Piller

Mevcut ise, pil haznesi kapaginin izole bandini cekerek pil yatagi kapagdini ve de pil koruma folyesini
cikartiniz ve pili kutuplarina gére yerlestiriniz. Tartinin, herhangi bir fonksiyon géstermemesi halinde, pillerin
tamamini ¢ikarip yeniden yerlestiriniz.

Tartiniz, bir “pil degistirme gostergesi” ile donatiimistir. Tartiy1 zayif piller ile galistirinca, gostergede
dirisi belirir ve tarti otomatik olarak kapanir. Bu durumda, piller yenilenmelidir (4 x1,5 V, AAA).

L2” bil-

5. Kullanim

5.1 Agirlik 6lcmek

Terazinin Uzerine gikin. Terazinin lzerinde agiriginizi iki bacaginiza esit olarak dagitarak hareket etmeden
durun. Terazi hemen tartmaya baslar. |ki kez yanip séndlikten sonra agiriginiz sabitlenir.

Basma ylizeyinden indiginizde, terazi birkag saniye sonra kapanir.

5.2 Kullanici verileri ayarlamak

Vicut yagi oranini ve viicut degerlerini belirleyebilmek igin, kisisel kullanici verilerini hafizaya kaydetmeniz
gerekir.

Tarti, kendinizin ve aile bireylerinizin kisisel ayarlarini kaydedebilmesi ve bunlari tekrar cagirabilmesi igin 10
kullanici hafiza kaydetme yerine sahiptir.

]

Tartiyl, kisaca ayak basma yerine basarak asiniz. Gostergede “0.0” belirene kadar bekleyiniz.
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Sonra “SET” tusuna basiniz. Géstergede simdi yanip sénerek ilk hafiza yeri belirir. Artik asagidaki ayarlar
yapabilirsiniz:

Hafiza yeri 0’den 9’a kadar

Yas 10’dan 100 yasina kadar

Cinsiyet erkek (), kadin (J)

Viicut blyUkIGga 100’den 220 cm’ye kadar (3‘-03“’den 7°-03"“e kadar)
Hareketlilik derecesi | 1’den 5’e kadar

/\ veya V tuslarina kisaca veya uzunca basarak ilgili degeri ayarlayabilirsiniz. Degerleri, her seferinde
“SET” tusuyla onaylayiniz.

Tarti artik 6lgme, yani tartma islemine hazirdir. E§er herhangi bir 8lglim yapmazsaniz, tarti birkag saniye
sonra otomatik olarak kapanir.

Hareketlilik dereceleri:
Harekelilik derecesinin seciminde, orta ve uzun vadeli gézleme belirleyicidir.
¢ Hareketlilik derecesi 1: Bedensel hareketlilik yok.

* Hareketlilik derecesi 2: cok az bedensel hareketlilik.
az ve hafif bedensel galismalar (6rn. YirlyUsler, hafif bahge isleri, jimnastik hareketleri).

¢ Hareketlilik derecesi 3: Orta dereceli bedensel hareket.
Bedensel calismalar, her biri 30 dakika haftada en az 2 ile 4 kez.

o Hareketlilik derecesi 4: Yiiksek dereceli bedensel hareket.
Bedensel calismalar, her biri 30 dakika haftada en az 4 ile 6 kez.

o Hareketlilik derecesi 5: Cok yliksek dereceli bedensel hareke t.
Yogun bedensel calisma, yogun antreman veya agir bedensel is, her biri en az 1 saat hergiin.

5.3 Olgiim yapmak

Tum parametreler girildikten sonra, artik agirlik, viicut yadi ve diger degerler belirlenebilir.

¢ “SET” lizerine basin.

* /\ veya V diigmelerine art arda basarak, kisisel baslangig verilerinizin kaydedildigi hafiza konumunu
secin. Bunlar “0.0” ifadesi belirene dek kisa stire goriintilenir.

e Terazinin lzerine ¢giplak ayakla gikin ve elektrotlarin izerinde sakince durdugunuzdan emin olun.

¢ Agirlik dlgtimiinden sonra tespit edilen tim degerler belirir.

Onemli: Her iki ayaginiz, bacaginiz, baldirniz ve (ist baldiriniz arasinda bir temas olmamalidir. Aksi halde,

tartilma islemi dogru olarak gergeklesmeyebilir.

BFA={-1C=0Keal%st:Ibkg

Once asagidaki gosterge belirir:

1. Agirlik kg,

2. Viicut yagr %

3. Vicut suyu %

4. Kas payl %

5. Kemik kditlesi kg olarak

6. Aktif metabolik oran Kcal olarak

ST
=
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Viicut yagi payi
Asagidaki belirtilen viicut yagi degerleri size bir ipucu verirler (daha fazla bilgi igin liitfen doktorunuza bas-
vurunuz!).

Erkek Kadin

Yas cok iyi iy orta kotd Yas Gok iyi iy orta kotd

10-14 <11% 11-16% | 16,1-21% | >21,1% 10-14 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1%
15-19 <12% 12-17% | 17,1-22% | >22,1% 15-19 <17% 17-22% | 221-27% | >27,1%
20-29 <13% 13-18% | 18,1-23% | >23,1% 20-29 <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% >24,1% 30-39 <19% 19-24% 24,1-29% >29,1%
40-49 <15% 15-20% | 20,1-25% | >25,1% 40-49 <20% 20-25% | 25,1-30% | >30,1%
50-59 <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1% 50-59 <21% 21-26% | 26,1-31% | >31,1%
60-69 <17% 17-22% | 22,1-27% | >27,1% 60-69 <22% 22-27% | 27,1-32% | >32,1%
70-100 | <18% 18-23% | 23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% 23-28% | 28,1-33% | >33,1%

Sporcularda gogunlukla daha distk bir deger tespit edilir. Uygulanan spor tirline, antrenman yogunlugu-
na ve bedensel yapiya gére, dngorilen degerlerin daha altinda kalan degerlere ulasilabilir.
Litfen, yine de asir dusiik degerlerde saglik tehlikesinin olabilecegine dikkat ediniz.

Viicut suyu:
Vicut suyu payl, normalde asagida siralanan alanlarda yer alir:

Erkek Kadin
Yas kotu iyi cok iyi Yas kot iyi cok iyi
10-100 | <50% 50-65% >65% 10-100 | <45% 45-60% >60%

Viicut yagi o dukga az su icerir. Bu nedenle, yiksek bir viicut yag payi olan kisilerde, viicut su payi, yukari-
da belirtilen degerlerin altinda bulunabilir. Dayanikli sporcularda ise bunun zittina, ,dlstk yagd payi ve yik-
sek kas payi nedeniyle standart degerler, asilabilir.

Bu tarti ile viicut suyu belirlemesi, érn. yasa bagl olarak su toplanmalari gibi tibbi sonuglari hesaba katma-
ya uygun degildir. Gerekli olmasi halinde doktorunuza bagvurunuz.

Prensip olarak, yliksek bir viicut suyu payinin saglanmasi gecerlidir.

Kas Pay:i:

Kas pay1, normalde asagida siralanan alanlarda yer alir:

Erkek Kadin
Yas az normal cok Yas az normal cok
10-14 <44% | 44-57% >57% 10-14 <36% | 36-43% >43%
15-19 <43% | 43-56% >56% 15-19 <35% | 35-41% >41%
20-29 <42% | 42-54% >54% 20-29 <34% | 34-39% >39%
30-39 <% | 41-52% >52% 30-39 <33% | 33-38% >38%
40-49 <40% | 40-50% >50% 40-49 <31% | 31-36% >36%
50-59 <39% | 39-48% >48% 50-59 <29% | 29-34% >34%
60-69 <38% | 38-47% >47% 60-69 <28% | 28-33% >33%
70-100 <37% | 37-46% >46% 70-100 Q7% | 27-32% >32%
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Kemik Kiitlesi:

Kemiklerimiz, viicudumuzun diger organlari gibi, dogal yenileme, yipranma ve yaslanma slreclerine maruz-
dur. Kemik kiitlesi, cocuk yasta ¢ok hizla gelisir ve 30 ile 40 yaga kadar gelisiminin en Ust noktasina ulagir.
lleri yaslarda, kemik kutlesi sonra tekrar biraz azalir. Saglikl bir beslenme (6zellikle Kalsiyum ve D Vitamini)
ve dlizenli bedensel hareket ile bu gerilemeye karsi bir parca etki edebilirsiniz. Hedefli bir sekilde kas yap-
mayla, kemik iskelenizin saglamliigini ek olarak guiglendirebilirsiniz.

Bu tartinin kemigin kalsiyum miktarini cikarmadigina, bilakis kemigin tim bilesenlerininin (organik madde-
ler, anoragik maddeler ve su) agirligini belirledigine dikkat ediniz.

Dikkat: Ltfen kemik kitlesini lakin kemik yogunluguyla karistirmayiniz. Kemik yogunlugu, yalniz tibbi tah-
kikatlarla (6rn. Bilgisayar tomografisi, Ultrason) belirlenebilir. Bu nedenle, kemik sertligindeki ve kemikteki
degisimlerin (6rn. Osteoporoz) sonuglari, bu tarti ile miimkiin degildir.

Kemik kiitlesi, cok nadir etkilenir, ama etkileyen faktorler (Agirlik, Boy, Yas, Cinsiyet) dahilinde énemsiz
oranda salinir.

AMR

Aktif metabolik oran (AMR = Aktive Metabolic Rate), viicudun aktif durumda iken glnlik tlkettigi ener-

ji miktandir. Bir insanin enerji tlketimi, gittikce cogalan bedensel etkinlikle artar ve tani tartisinda  girilmis

hareketlilik derecesi (1-5) lizerinden belirlenir.

Guncel agirligr korumak icin, tiiketilen enerji yiyecek ve icecek olarak viicuda uygun olarak geri saglanmali-

dir. Uzunca bir slre tiiketilenden daha az enerji alinmissa, viicut baslica depolanmis yag reservlerinden bu

farki kapatir, kilo kaybi olusur. Bunun aksine, uzunca bir stre hesaplanan toplam enerji oranindan (AMR)

daha fazla eneriji alinmigsa, viicut eneriji fazlaligini yakamaz, fazlalik yag olarak depolanir ve kilo alinir.

Sonuglarin zamanla iligkisi

Yalniz uzun vadeli egilimin énemli olduguna dikkat ediniz. Birkac gtin igersinde kisa siirede gelisen agirlik

(kilo) sapmalari, gogunlukla yalniz sivi kaybi nedeniyledir.

Sonuglarin yorumu, asagida belirtilenlerin degisimlere gore belirlenir:

Toplam agirlik ve viicut yagi, viicut suyu ve kas paylarinin yiizdesi ve de bu degisimlerin hangi zaman di-

limine gore gergeklestigidir. Birkag glin igerisinde olan hizli degisimleri, orta vadeli degisimlerden (haftalar

dahilinde) ve uzun vadeli deg@isimlerden (aylar dahilinde) ayirt etmek gerekir.

Orta ve uzun vadeli degisimler, yag ve kas oranlarini da igerisine alabilir iken, kisa vadeli adirlik (kilo) degi-

simlerinin neredeyse istisnasiz olarak, su miktarindaki degisikligi gosterdigi temel kural olarak gecerli olabilir.

o Agirlikta, kisa vadeli olarak azalma olur, bununla beraber viicuttaki yagd orani artar veya ayni kalirsa, o za-
man yalniz su kaybetmissinizdir; érn. bir antrenmandan, saunadan veya sadece hizli kilo vermekle sinirli
olan bir rejimden sonra.

o Agirlik orta vadeli olarak artar ve viicuttaki yag orani azalir veya ayni kalirsa, bunlarin aksine o zaman de-
gerli kas kutlesi olusturmus olabilirsiniz.

Agirlik ve viicut yag payr ayni anda azalirsa, rejiminiz islevini yerine getiriyor demektir; yag kutlesi kaybedi-

yorsunuzdur. Diyetinizi, ideal olarak bedensel hareketler, Fitnes ve Adirlik calismalari ile desteklemis olur-

sunuz. Boylece, orta vade de kas oraninizi artirabilirsiniz.

Vicut yag, viicut suyu veza kas paylari, toplanmamalidir (Kas dokusu, viicut suyundan bilesenleri de igerir).
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6. Hatal l¢ciim
Tarti, 6lclim sirasinda bir hata belirler ise, “Er+” belirir.

Olasi Hata Nedenleri:

Giderme:

Maksimum 180 kg tasima kapasitesi asildi

sadece izin verilen maksimum agirligi tartin.

Elektrotlar ile ayak tabani arasindaki elektrik di-
renci

cok ylksek (6rn. asiri nasirlardan dolayi).

Tartma islemini lutfen yalinayak tekrarlayin.
Gerektiginde ayak tabaninizi biraz nemlendirin.
Gerekirse ayak tabanlarindaki nasirlari giderin.

Yag orani tartilabilir kesim disinda
kallyor (%3’ten kiiclk veya %55’den biyUk).

Tartma islemini lutfen yalinayak tekrarlayin veya
gerektiginde ayak tabanlarinizi biraz nemlendirin.

Su orani 6lglilebilen alanin disinda
kallyor (%36’ten kliclk veya %70’den biyk).

Tartma islemini lutfen yalinayak tekrarlayin veya
gerektiginde ayak tabanlarinizi biraz nemlendirin.

Kas ve kemik payi tartilabilir kesim disinda kaliyor
(yasa ve cinsiyete bagl).

Tartma islemini litfen yalinayak tekrarlayin veya
gerektiginde ayak tabanlarinizi biraz nemlendirin.

7. Atigin yok edilmesi

Kullanilmig, tamamen bosalmis piller 6zel isaretli toplama kutularina atilarak, 6zel atik toplama yerlerine
veya elektrikli cihaz saticilarina teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak si-

zin sorumlulugunuzdadir.

Bu isaretler, zararl madde iceren pillerin tzerinde bulunur:

Pb = Pil kursun igeriyor,
Cd = Pil kadmiyum iceriyor,
Hg = Pil civa igeriyor.

)¢

Pb Cd Hg

Cevreyi korumak icin, kullanim émri dolan cihazi evsel atiklarla beraber bertaraf etmeyin. Cihaz,
Ulkenizdeki uygun atik toplama merkezleri araciligiyla bertaraf edilmelidir.

Cihaz, elektrikli ve elektronik hurda cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment) uygun sekilde bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularinizi, ilgili yerel makam-

lara iletebilirsiniz.

44

):¢

Hata, yanilma ve degisiklik yapma hakkimiz saklidir



PYCCKUA

CopepxaHue
1. Onucanve annapara.... .45 5.2 HacTpoiika nonb3oBaTeNbCKuX fJaHHbIX....... 48
2. YKasaHua ..... 5.3 MNposepeHme namepeHns .48

3. NHopmaums o gnarH 6. HeBepHoe n3meperne
4, BATAPEIKM ..vvveeerereencrsreseseseieesessssssseseseseneenens T YTUNUBAUMS «..veveveerrerereeeeeereve e sessseenesens
5. Kak nonb3osartbcs Becamy ... 8. TAPAHTUS . ....ceieriiie e

5.1 3amepeHue Beca...

MHoroyBsa)xaembi nokynaresnb!
Mbl pagbl TOMY, 4TO Bl Bblﬁpaﬂlll TOBap M3 Hallero acCopTMMeHTa. V|3}J,eJ1VIH HaLLell KOMMaHWn SBNSTCS npo-

LyKTamun BbICOYalLLEro Ka4ecTBa, Mcnosb3yemMblX Ans n3MepeHna Beca, apTepunanbHOro faBneHns, tTemnepary-
pbl T€NA, 4acTOTbI NyNbCa, B 06nacTn MSrkoi Tepanum n maccaxa.

BHUMaTENbHO NPOYTIATE AAHHYI0 MHCTPYKLLO MO 3KCTyaTaLun, CoXpaHsiiTe ee Ans JanbHEeNLero Nenob3oBa-
HUsi, paiiTe ee NPOYUTaTh W APYriAM NONbL30BATENSIM U CTPOro CRefyiiTe NPUBEAEHHBIM B Hell YKasaH!sM.

C OPYXECKMMUN NoXenaHnAaMU COTRYAHUKA KOMNaHNN Beurer

1. OnucaHue annapara

1. Oucnneit

2. KHomka ,,YMeHbLUNTb"
3. KHorka ,Set”

4. KHonka ,,YBennintb”
5. OnekTpogpl

2.Yka3aHus

YKa3zaHus no TexHnke 6e30nacHoCTU:
¢ 3anpelyaeTcsi Nob30BaTbCA BECaMM JiMLaM C MEAULIMHCKUMMN UMMIaHTaTamm (Hanpm- |
\

Mep, C KapANOCTUMYNATOPOM ). B npoTuBHOM cnyvae MoryT npon3oinTu c6oun B pabote
MMMNNAHTaTOB. /

¢ He ncnonb3oBatb BO Bpemsi 6epeMEHHOCTM. il

¢ BrumaHue! He cTaHoBUTECH Ha BECbI, ecnv Bawum Horv unm noBepxHOCTb BECOB MOKPbIE -
Bbl MOXETE NOCKONb3HYTLHCS!

e [Mpu nonapaHny B NULLEBapUTENbHBIA TPAKT Gatapelikit MOryT NPeACTaBsTL ONACHOCTb ANS XWU3HN. XpaHuTe
GaTapeiiku 1 BECbl B HE[OCTYNHOM fNst fieTeil MecTe. JluLly, npornoTusLLeMy 6aTapeiiky, crenyet He3ameanm-
TeNbHO 06PaTUTLCS K BpaYy.
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¢ He ,D,OI'IyCKaI7ITe nonagaHns ynakoBo4HOro marepuana B pyku ,que|7| (OI'IaCHOCTb y,D,yIJJbH).

¢ 3anpeLlaeTcs 3apsxatb UK UHbIMU criocobamu BOCCTaHaBnMBaTh batapeiiki, pasbuparb ux, 6pocarthb B
OFOHb NN HAKOPOTKO 3amblKaTb nosoca.

A OG6palleHue ¢ aneMmeHTaMmu NUTaHUN
. I'Ip|/| nonagaHun XXNOKoCTN U3 akKyMyndaTopa Ha KOXY UK B rnasa H606XO,D,VIMO MPOMbITb
COOTBETCTBYIOLLMIA Y4ACTOK GOSBLLUMM KONMYECTBOM BObI U 06PaTUTLCS K Bpady.

o /\ Onachoctb npornaTbiBaHUsi MenKux Yactei! ManeHbkue LeTy MOTyT NPOMNOTUTL GaTapeiki
noaaBnTbCs UMK, [oaTomy 6aTapeiiki Heo6XoAMMO XPaHUTbL B HELOCTYMHOM AJ1st AeTel MecTe!

e ObpallainTe BHAMaHNe Ha 0603HaYeHre NONSPHOCTM: MIOC (+) ¥ MUHYC (-).

e Ecnu 6atapeiika noTekna, 04MCTUTe OTAENEHUe 4nist 6aTapeek cyxoi canteTkon, HaaeB 3allnTHbIe
nepyaTku.

o 3awyiante 6aTapeinki oT Ype3MePHOro BO3LENCTBUA Tenna.

° OnacHocTb B3pbiBa! He 6pocaiite 6aTapeiikii B OroHb.

* He 3apsixaiite 1 He 3amblkaiiTe 6aTapeiikii HaKOpPOTKO.

o Ecnv npnbop AnMTeNbHOE BPEMS He CMONb3YeTCsl, U3BNEKUTE N3 Hero 6aTapenki.
e icnonbayiiTe 6aTapeiikn TONbKO OAHOMO TUNa UM PaBHOLIEHHBIX THMOB.

¢ 3ameHsiiTe Bce 6aTapeinku cpasy.

* He ncnonbayiite nepesapsikaemMble akkyMynsTopbi!

¢ He pa3bupaliite, He OTKpbIBaliTe 11 He pa3buBaiite GaTapenku.

@ 06Lwwue ykasaHus:

e [Tpu6op npegHasHa4eH TONbKO ANs HAVBUAYANBHOTO MPUMEHEHUS U He JOMKEH CMONb30BaThCs B MeAU-
LMHCKIX MM KOMMEPYECKIX LIENSIX.

Y4TuTE, YTO BO3MOXHbI 06YCNOBNEHHbIE KOHCTPYKLIMEN NOrPELLHOCTI U3MEPEHUS!, MOCKOSbKY AaHHbIE BECHI
He SBNSIOTCS TOYHbIM NPMGOPOM ANst NPO(ECCUOHANBHOMO MEAULIMHCKOTO UCMONb30BaHNS.

lMpenenbHo fonycTuMas Harpy3aka Ha Becbl cocTasnsieT 180 kr (396 cyHTOB, 28 cToyHa). Pe3ynsrathl n3mepe-
HWS1 BeCa 1 KOCTHOI Macchl oTobpaxatotes ¢ warom 100 r (0,2 dyHTa, 1/4 cToyHa). PesynsTtathl usmepeHnii
MPOLEHTHOrO COAEPXKaHMs XXPOBOI TKaHW, BOLbI N MbILLEYHOI Macchl oTobpaxatoTes ¢ warom 0,1%.
PacuyeTHbIin pacxop aHeprin otobpaxaetcs ¢ warom 1 kkan. 3HadeHue UMT (uHgekc macchl Tena) otobpaxa-
ercs ¢ warom 0,1.

[Mpwn npofaxe BECbl HACTPOEHbI HA EAMHLbI UBMEPEHUSt «<CM» 1 «KI». Ha 3a[jHel CTeHKe BECOB HAaXo@uTCs ne-
peknoyaTesb, NPy NOMOLLY KOTOPoro Bbl MOXeTe BbIGpaTh B KAYECTBE EQUHIL, UBMEPEHUS! , [tONMbI", ,pyH-
Tbl” 1 ,cTOyHbI” (Ib, St).

Becbl cnenyeTt yctaHaBnmBaTth Ha TBEPAOM POBHOM MONy; TBEPAOE, HE NPOrMOAOLLEECS HAMNOMBHOE NMOKPLITUE
ABNSAETCA HEOOXOAVMbIM YCNIOBEM TOYHOO U3MEPEHUS.

PekomeHzyeTcs nepuognyeckn NpotupaTs Nprbop BRaXHo TPSNKoii. He ncnonbayiite abpasuBHble YUCTS-
LLMEe CPELCTBA M HY B KOEM Crlyyae He Norpyxxaiite npuéop B BOAY.

ObeperaiiTe Nprbop OT TONYKOB, BO3KENCTBIA BNArK, Mblin, XMMUYECKIX BELLECTB, 3HAYUTENbHbIX KonebaHuii
TemnepaTypbl 1 CANWKOM 6IN3KO pacnonoXeHHbIX MCTOYHUKOB Tenna (neyeil, pagnatopos OTOMNEHNS).
PeMOHT paspeLuaeTtcs BbiNoONHATL TOMbKO NepcoHany ciy6bl TEXHYecKoro obecneyeHns upmel Beurer
NN aBTOPU3MPOBaHHbIX TOProBbLIX NPeAcTaBuTenei. Mpexae Yem NpeabsBnsATL NPETEH3MI0, NPOBepLTe 6aTa-
PEVIKN 1 NPY HEOBGXOAUMOCTI 3aMEHUTE UX.

3.UHdopmaumsa o guarHocTu4eckux Becax

MpuHUMN n3mepeHUsi, UICNONb3YeMblii AUArHOCTUHECKUMU Becamu

[laHHble BeCbl paboTaroT Mo NPUHLMNY aHanusa broanekTpuyieckoro conpoTusneHus (B.ILA.). Mpu atom onpege-
leHe NPOLIEHTHOIO COAEP>KaHNs pPasinyHbIX TKaHen NPOUCXOANT BCETO 3@ HECKONBbKO CEKYHA, C MOMOLLbIO He
OLLYTMMOrO 4en0BEKOM, 6€30MacHOr0 1 He NPUYMHSIOLLIErO BPeAa aneKTPUYECKOro Toka. icnonb3ys pesynstar
M3MEPEHs ANEKTPUYECKOrO COMPOTUBNEHIS, PSAA KOHCTAHT YeNoBEYECKOro OpraHnamMa u MHANBMAYaNTbHbIX
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XapaKTepUCTIK YesoBeKa (BO3PACT, POCT, Mo, CTeneHb aKTUBHOCTM), MOXHO OMPEenuTh NPOLEHTHOE Coaep-
XKaHue X1POBOIi TKaHM 1 Apyrie napameTpbl YENOBEYECKOro Tena.

[Inst MblLLIEYHOIA TKaHU 1 BOAbI XapakTepHa XopoLLas aneKTPONpPOBOJHOCTb 1, CEfOBATENBHO, HE3HAUNTENBHOE
3MEeKTPUYECKOE CONPOTUBNEHME.

KocTi 1 »xupoBast TkaHb, HaNPOTUB, UMEIOT HU3KYHO SNEKTPOMNPOBOAHOCTb, TaK KaK KNETKY XUPOBOIA TKAHM 1 KO-
CTV 13-3a 04eHb BbICOKOTO COMPOTVBAEHUS MPAKTUYECKN HE MPOBOASAT SNEKTPUYECKUIA TOK.

CregmyeT NMETb B BULY, 4TO 3HAYEHUS, NOMyYeHHbIE MPY NCTONb30BaHUN AUArHOCTUYECKUX BECOB, NPEACTaBNsA-
toT COBOI NNLLIb NPUGNN3UTENBHbIE, HETOYHbIE AAHHBIE MO CPABHEHIIO C PE3YNbTaTaMu PeanbHbIX MELULIMHCKIX
aHanm30B. ToNbKO Bpay-CneumanicT npy NoMOLLY MEAULMHCKIX METOLO0B (HanpyMep, MOCPENCTBOM KOMIbHO-
TepHoI1 ToMorpacu) cnocoGeH TOUHO ONPeAeniTb NPOLEHTHOE COLlepXKaHie XXNPOBOI TKaHW, BOAbI, MblLLEY-
HOI Macchl 11 ckeneTa.

O6Lwme pekomeHaaLum
* Y706bI NOAYYaTh COMOCTABUMbIE PE3YNLTaThI, N0 BOSMOXHOCTH, USMEPSIiTE CBOM BEC B OIHO 11 TO e BpeMmst
CYTOK (MyulLLe BCero fo yTpam), Nocne NoCeLeHINs TyaneTa, HaToLLak 1 663 opexapl.

¢ [py 3MepeHn BaXXHO Y4NTLIBATb CIEAyHoLLEe: M3MEPEHIE MPOLEHTHOTO COLEPXKaHS XIPOBOI TKaHU
LOMKHO MPOBOANTLCS TONBKO GOCMKOM; MOLOLLBLI CTOM LIENeco06pasHo Crnerka yenaxH!Tb. AGCOMIOTHO Cy-
X1e MOJOLLBbI MOTYT CTaTb MPUYMHON HEYAOBNETBOPUTENBHOTO PE3YNLTATA, Tak Kak MEOT CIILLIKOM HU3KYHO
3NEKTPUHECKYHO MPOBOLAVIMOCTb.

¢ B npouecce namepeHns CTONTE HEMOLBMKHO.
* [Tocne HeobbI4YHbIX (PUBNYECKIX HArpPY30K NOJOXKANTE HECKONBKO YacoB.

¢ [locne Toro, Kak Bbl BCTa/M YyTPOM C MOCTENN, NOLOXAUTE OKOMO 15 MUHYT, YTOObI UMEIOLLAACs B Tene Boga
Morfa paBHOMEPHO pacnpenennTeCA.

OrpaHuyeHust
Mpu onpefeneHIm NPOLEHTHOTO COREPXXaHNS XXNPOBOI TKaHN U [PYrvX NapameTpoB B CREAYIOLLMX Cny4asx Mo-
ryT 6bITb nony4eHbl OTKNOHAKOLLNECA 1 HEOOCTOBEPHbIE PEe3YynbTaThl:

e y neteit mnagwe 10 net

® y CMOPTCMEHOB-MPOChECCUOHANOB U KyNLTYPUCTOB

¢ y 6epeMeHHbIX

® y NINL, C BbICOKOW TEMMepaTypoi, eYaLluxcs Anan3aom, CKNOHHbIX K OTEKaM 1 6OMbHbIX OCTEONOPO30M
° Y NINL, MPYHAMAIOLLMX CEPAEYHO-COCYANCTLIE CPEACTBa

® y L, NPUHAMAIOLLMX COCYA0PACLLMPSIOLLNE UK COCYROCYXMBAIOLLME CPEACTBa

® y NN, CO 3HAYUTESNBbHBIMU aHATOMUYECKVMI OTKIIOHEHUAMM Pa3MEPOB HOM OTHOCUTENBHOMO O6LLEro pocTa
(,ELJ'lVIHa HOI 3HAYUTENBHO YMEHbLUEHa nnn yBeJ’lVI"IeHa).

4.Bbarapenku

BbITAHUTE 30MMPYIOLLYI0 MOMOCKY Ha KPbILLKE OTCeKa Ans 6aTapeek (ecnv TakoBas 1MeeTcs) MMbo CHUMKTE 3a-
LLNTHYIO NNEHKY C camon 6aTape|7|Kv| 1 YCTaHOBUTE €€ B OTCEK, COGJ‘I}OJZLaﬂ NONAPHOCTb. Ecnu Bechl He paﬁOTa}OT,
113BNeKkITe GaTapeiky N3 0TCeka 1 CHOBa YCTAHOBUTE €€.

Becbl ocHaLLeHbl «MHAMKATOPOM 3ameHbl 6aTapeiiki». [pn BKNOYEHNI BECOB C paspsiKeHHON 6aTapeiikon Ha
JVCTinee NOSIBNSETCS COOBLLEHME L2 11 BECbI BBTOMATUYECK BbIK/toYaoTCs. B 3ToM cnyyae Heo6xoaumo 3a-
MeHNTb 6aTtapeiiky (3 x1,5 V, AAA).

5.Kak nonb3oBaTbcs Becamu

5.1 N3mepeHue Beca
BcTaHsTe Ha Becbl. Ha Becax cnefyeT CTOSITb CMOKOWHO, PaBHOMEPHO pacrpeaensist BEC Ha 06e Horu.
Bechl HemMeaO1IeHHO Ha4ynHaKT N3MepPEHNe. Mocne Toro Kak p,I/ICI'IJ'IeI7I OBaXXAbl MUIHET, BEC 6y,qu

3aduKCMpoBaH.
Korpa ¢ BecoB CXOAAT, OHU OTKNIOYAKOTCS YePEe3 HECKONBbKO CEKYHA.
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5.2 Hactpoiika nonb3oBaTenbCK1X AaHHbIX

[1ns1 Toro, 4ToGbl MOXHO BbINO OMPEAENUTL NPOLEHTHOE COflepXKaHIe XNPOBOIi TKaHN 1 Apyrue napameTpsi,
CreflyeT BBECTY B MamsiTb BECOB NINYHbIE NOb30BaTeNbekie AaHHbIE.

Becbl MetoT 10 Nosb30BaTeNbCKUX SHEEK MaMsTH, KOTOPbIE MOXXHO NCMONb30BaTh [J15 COXPaHeHNs 1 Bbi30Ba
JINYHBIX HACTPOEK BCEX YIEHOB CEMbM.

BkntounTe Bechl HenpPoaoMKUTENbHBIM HaXXaTnem HOrn Ha nnaTq)opmy. [loxanTecb NOSIBNEHNS Ha Aycnnee no-

KasaHus ,0.0".

3atem HaxxmuTe KHoMKy ,SET“. Ha gucnnee otobpaxaetcs (Muraet) nepeas suelika namstu. Tenepb Bbl
MOXeTe cienatb CreaytoLLne HaCcTPOKK:

fyeitka namsTu or0p09

Bospact ot 10 go 100 net

Mon My>CKOW ('il ), KEHCKMIA (ﬂ)

Poct ot 100 o 220 cm (ot 3chyToB-03 froiimos Lo 7 dyToB-03 AtoiimMoB)
YpoBeHb akTnBHOCTM | OT 1 40 5

Haxumas Ha KHOMKY «BBEPX»/\ Nk «BHI3» NV IMCKPETHO UMK ANUTENBHO, Bbl MOXETE yYCTaHOBUTL
COOTBETCTBYHOLLME 3Ha4YeHNS. BBOL KaXA0ro 3Ha4YeHNs cnepyet NoLTBepanTb, HaXxxas KHOMKY ,SET.

[Mocne aToro Bechl roToBbI K M3MepeHNto. Ecrin Bbl He BbINONHAETE 13MepeHue, BEChl aBTOMATUYECKM OTKToYa-
I0TCS 4ePE3 HECKOMBKO CEKYHL,.

YpOBHM aKTUBHOCTMU:

[Mpu BbIGOPE YPOBHS aKTUBHOCTY PELLAIOLLNM SBNSETCS CPEAHE- U AOArOCPOYHbIA aCMeKT.
* YpoBeHb aKTUBHOCTH 1: OTCYTCTBIE (PU3NHECKON aKTUBHOCTH.

* YpoBeHb aKTUBHOCTH 2: He3Ha4NTENbHAs (r3n4eckas akTUBHOCTb.

Marnble 1 HeTsKENble PU3NHECKME HarpysKK (HanprUMep, MPOryfKK, nerkue paboTsl B cafly, FIMMHACTAYECKE
YMPaXKHEHNS).
* YpoBeHb aKTMBHOCTH 3: CpeaHas (hr3nyeckas akTMBHOCTb.
duaunyeckie Harpysku, He MeHee 2-4 pas B Hefiento Nno 30 MUHYT.
* YpoBeHb aKTUBHOCTH 4: BbiCOKas (Pn3N4ecKas akTUBHOCTb.
dusnyeckie Harpyskin He MeHee 4-6 pa3 B Hegeno no 30 MUHYT.

¢ YpoBeHb aKTUBHOCTM 5: 04eHb BbICOKas (h13N4ecKas akTUBHOCTb.
VIHTEHCMBHbIE (DM3NYECKIE HArPY3KI, NHTEHCHBHBIE TPEHUPOBKY UK Tshxenas thuanyeckas pabota,
©XeOHEeBHO, He MeHee Yem no 1 yacy.

5.3 MpoBepeHue namepeHuns
lMocne Toro, Kak Gbini BBEAEHbI BCE NapameTpbl, MOXHO OMPefeniTb BEC, NPOLEHTHOE CofiepXXaHiie XIPOBOii
TKaHW 1 opyrue 3Ha4eHuns.

o Haxxmunte «SET».
o Bhi6epuTe C MOMOLLbI0 HECKOMBKMX MOBTOPHBIX HaXKaTHil KHOMOK ™\ nnn \V sueliky namsTi, rae coxpaHe-

nn

Hbl Balun nnuHble faHHbie. OHn GYayT BLICBEUMBATLCS APYT 32 [APYroM A0 NOSIBNEHUS NHOMKauuy «5.0x.
* BcTaHbTe Ha Bechl 663 00yBU, 06paTiTe BHUMAHUE Ha TO, YTO CTOSITh He 3NeKTPoAax Henbas.
e [ocne n3mepeHs Beca NOSIBASIIOTCS BCe N3MePEHHbIEe 3HaYeHNs.

Ba)xHo: npu n3mepeHnn He [OMKHO ObITb KOHTaKTa MeXy 06erMmM CTYMHAMM, UKpaMmu, roneHsMu n 6egpamu. B
NPOTMBHOM Cly4ae N3mMepeHne He MoXeT 6bITb BbIMOMHEHO AOMKHBIM O6p8.30M.
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CHauana nosiBnsiroTcs cnegywowue nokasaHus:

1. Bec BKr KG
2. TpoLeHTHOE cofepXxaHue XNpoBoil . BF
TKaHn B % =
3. MpoueHTHOe cogepxxaHiie Bogbl B % L o
4. MpoLEeHTHOE CoflepXKaHie MblLIeYHO TKaHN B % =8
5. KocTHas macca B Kr BFA={=1C=0Keal %st:Ibkg
6. AKTVBHbIN pacxog, S3Heprum B Kkan

MpoLeHTHOE cofepXaHne XXMPOBON TKaHN
lMprBeaeHHbIE HIXKe 3HAYEHUS MPOLIEHTHOrO COAEPXKaHISA XIPOBOII TKaHN NPEACTABNAOT COBON LU OPUEH-
TMPOBOYHbIE BENMNYMHbI (32 6onee NOAPOGHON NH(OpMaLer o6paTnTecs K Bpadyl).

My>X4uHbI JKeHLuHbI

Bos- O4eHb XOopo- YAOBNETBOPU- | NIOXO Bos- O4eHb XO- XOpo- yAoBneTeopu- | Nioxo
pact Xopowo wo TenbHoO pact powo wo TenbHO

10-14 <11% 11-16% | 16,1-21% >21,1% 10-14 <16% 16-21% | 21,1-26% >26,1%
15-19 <12% 12-147% [ 17,1-22% >221% 15-19 <17% 17-22% | 22,1-27% >27,1%
20-29 <13% 13-18% | 18,1-23% >23,1% 2029 | <18% 18-23% | 23,1-28% >28,1%
30-39 <14% 14-19% | 19,1-24% >24,1% 30-39 <19% 19-24% | 24,1-29% >29,1%
40-49 <15% 15-20% | 20,1-25% >25,1% 40-49 <20% 20-25% | 25,1-30% >30,1%
50-59 <16% 16-21% | 21,1-26% >26,1% 50-59 <21% 21-26% | 26,1-31% >31,1%
60-69 <17% 17-22% | 22,1-27% >27,1% 60-69 <22% 22-27% | 27,1-32% >32,1%
70-100 <18% 18-23% | 23,1-28% >28,1% 70-100 <23% 23-28% | 28,1-33% >33,1%

Y CnopTCMeHOB HacTo ObIBAET 60Nee HU3KOe 3Ha4eHne. B 3aBucmocTy OT BUAA CNopTa, MHTEHCUBHOCTU Tpe-
HUPOBOK 11 (PU3NHECKOI KOHCTUTYLIN MOTYT ObITb JOCTUMHYThI 3HAYEHNS, KOTOPbIE 3HAYUTENBHO MEHbLLE YKa-
3aHHbIX OPVNEHTUPOBOYHBIX 3HAYEHMIA.

Ho YYTUTE, YTO NPU CIINLLKOM HU3KMX 3HAYEHNAX MOXKET BOSHUKHYTb ONACHOCTb A1 300P0BbS.

MpoueHTHOE coaepxaHne BOAbl:
MpoueHTHOe copep>kaHne BoAbl 0ObIYHO HAXO[UTCA B CRefyoLwmuX npenenax:

My>X4uHbI JKeHLuHbI
BOSDGCT nnoxo Xxopowo 04€eHb XOpOLUO BospacT nnoxo Xopowo 04€Hb XOPOLo
10-100 <50% 50-65% >65% 10-100 <45% 45-60% >60%

JKupoBasi TKaHb COLEPXXUT OTHOCUTENBHO Masio Bogbl. [03TOMY Y Ntofei C BbICOKMM MPOLEHTHBIM COfepXaHi-
€M XXPOBOII TKAHM NPOLEHTHOE COfiepKaHiie BOAbl MOXET ObITb MEHbLLE OPUEHTUPOBOYHBIX 3HAYEHUIA. Y fio-
[L€if, 3aHMMAatoLLUXCS BUAAMI CropTa, TPEOYIOLWMI BbIHOCAMBOCTY, HANPOTB, OPUEHTUPOBOYHBIE 3HAYEHUS!
MOTYT GbiTb MPEBbILLEHbI 13-33 MaNIOro MPOLEHTHOTO COAEPXaHMS XXMPOBOI TKaHN 1 6ONBLLIOMO MPOLIEHTHOTO
COAEPXXaHUS MbILUEYHOW TKaHN.

IMpOLEHTHOE copepXKaHie BOAb!, ONPEeAENeHHOEe C MOMOLLbHO 3TIX BECOB, HEMPUFOLHO NS TOro, YTOBbI AenaTth
MEAMLMHCKIE 3aKIO4eHNs, HaNpuMep, O BO3PACTHOM HaKoMeHn Bogbl B opraHiamMe. Mpn He06XoaMMoCTH
06paTuTeCh K Bpady.

B npuHuune, Hy>XXHO CTPEMUTLCS K BbICOKIIM 3Ha4eHNSIM MPOLIEHTHOrO COAEPXKaHIs BObI.
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MpoueHTHOe copepXKaHne MbILeYHON TKaHU:
[MpOLEHTHOE CofepXXaHMe MbILUEHYHOI TKaHI 0BbIHYHO HAXOMANTCS B CNEAYOLLMX Npeaenax:

My>XX4uHbI JKeHLWmHbI
BOSpaCT mano HopmMa MHOro BOSpaCT mano HopmMa MHOro
10-14 | <44% | 44-57% >57% 10-14 | <36% | 36-43% >43%
15-19 | <43% | 43-56% >56% 15-19 | <35% | 35-41% >41%
20-29 | <42% | 42-54% >54% 2029 | <34% | 34-39% >39%
30-39 | <41% | 41-52% >52% 30-39 | <33% | 33-38% >38%
40-49 | <40% | 40-50% >50% 40-49 | <31% | 31-36% >36%
50-59 | <39% | 39-48% >48% 50-59 | <29% | 29-34% >34%
60-69 | <38% | 38-47% >47% 60-69 | <28% | 28-33% >33%
70-100 | <37% | 37-46% >46% 70-100 | <27% | 27-32% >32%

KocTHas macca:

Hatun KocTu, Kak 1 ocTanbHble YacTy Tena, NoABEPXKeHbl eCTECTBEHHLIM MPOLIECCaM PocTa, pacnaja 1 cTape-
Hus. KocTHasi Macca pe3ko Bo3pacTaeT B AETCKOM BO3pacTe W LOCTUraeT cBoero Makcumyma k 30-40 rogam. C
BO3PACTOM KOCTHasi Macca CHOBa HECKOMbKO YMEHBLLAETCS. Bbl MOXeTe NpoTUBOLEINCTBOBATL STOMY MPOLLECCy
Mpy MOMOLLY 3[0POBOrO NUTaHIS (MPEXAE BCEro, 6oraTtoro KasbLmem 1 ButaminHoMm D) u perynsipHbix hnanye-
CKUX Harpy3okK. LieneHanpasneHHbIM HapaLLMBaHeM MyCKynaTypbl Bbl MOXETE AOMONHUTENBHO MOBLICUTb CTa-
6GUNbHOCTb CKeneTa.

YY4TITe, YTO 3TI BECHI HE UBMEPSIIOT COEPXKaHUE KanbLs B KPOBH, & ONPELENstoT BEC BCEX COCTaBHbIX YacTeil
KOCTel (OpraHN4eCKNX 1 HEOPraHN4YECKNX BELLECTB 1 BOAbI).

BHuMaHue: He nyTaiTe KOCTHYIO Maccy ¢ NAOTHOCTLIO KOCTeN. [NOTHOCTb KOCTE MOXET ObiTb OnpeaeneHa
TONBKO MPY MEAULIMHCKOM NCCNELOBaHIM (HanpuMep, KOMMbIOTEPHON ToMorpaduu, ynsTpasByKoBOM UCCNERO-
BaHW). Mo3TOMY C MOMOLLbIO 3TIX BECOB HENb3s CAeNaThb 3aK/oyYeHne 06 U3MEHEHUSIX KOCTEN 11 UX NIOTHOCTM
(HanpyMep, O HaNM4NUK OCTEONOPO3a).

Ha KocTHyto Maccy NpakTU4ecKu Henb3s BO3LENCTBOBATL, OOHAKO OHA HE3HAYNTENBHO UBMEHSIETCS B CBA3M C
KonebaHusaMM BIUSIOLLMX Ha Hee (hakTopOB (BEC, POCT, BO3PACT, Nox).

AMR:

YpoBeHb akTusHoro o6meHa (AMR=Active Metabolic Rate) - 3T0 konm4ecTBo 3Heprum, KOTOpoe NoTPednseT op-
raHn3m B aKTVBHOM COCTOSIHWW 3a CYTKU. Pacxop 4enoBekoM SHepriv BO3pacTaeT C yBeaudeHneM Guanyeckon
HarpysKiu 1 onpegensieTcs AnarHoCTMYECKMMI BECaMN MO NPeABapUTENBHO 3anncaHHOMY B NaMsiTb YPOBHIO aK-
TBHoCTK (1-5).

[ins nopfepxaxus Beca notTpebrieHHas aHeprus JOHKHA ObiTb BO3MELLEHa OpraHuaMy B BUAE efbl U1 XINAKO-
cTu. Ecnn B Te4eHre ANnTeNbHOro BPEMEHI OpraHiniaM Nony4vaeT MeHbLUEe 3Heprin, YeM noTpebnseT, TO OH KOM-
MeHCVPYeT pasHuLY, MCMOMb3ys HaKOMNEHHbIe 3anackl XXUPOBOI TKaHW, BEC yMeHbLuaeTcsl. / HaobopoT: ecnn B
TeYeHVe SMTENbHOrO BPEMEHI OpraHn3mM nosyyaeT 60nbLUe SHEPrin, YeM paccCHUTaHHOEe CyMMapHOe noTpe-
6neHne aHeprim (AMR), TO OH He MOXET CXXeyb U3ObITOK 3HEPTIAN, 1 TOT OTKNAAbIBAETCS B OPraHn3me B BUe
XKIPOBOI TKaHU; Kak pesynbTaT — yBeNnyeHme Beca.

BpemeHHas B3aMMOCB$i3b pe3ynbTaToB

YyTITe - B CHET ULET TONBKO [ONrOBPEMEHHAS TEHLEHLMS. KpaTKoBpeMeHHble U3MEHEHUs Beca B TEHEHUE He-
CKOMbKMX AHEI Yallie BCEro BbI3bIBAIOTCS NULLb NOTEPEN XIULKOCTY.

VIHTepnpeTauusi peaynsTaToB 3aBUCHT OT UBMEHEHNI:

06LLEero Beca 1 NPOLEHTHOrO COOTHOLLEHMS! XMPOBOIA TKaHW, BOAbL! M MbILLEYHON TKaHU, a TakxKe OT 0Tpe3ska
BPEMEHM, Ha NMPOTSKEHNM KOTOPOIO 3T U3MEHEHNS MPOUCXOLAT. BbICTPbIE BMEHEHNS B TEHEHIE HECKOBKIX
[Heii cnepyeT oTn4aTh OT 3MEHEHWIA B CPEAHEM TeMne (B NPeaenax HeCKOMbKIX Hefenb) I MEANEHHbIX 3Me-
HEHWI (HECKONBKO MECALIEB).
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OCHOBHbIM MPaBIIOM MOXET CHUTATLCS, YTO KPATKOBPEMEHHbIE N3MEHEHIIS BECA MOYTY BCEraa NpeacTasnsior
€060 U3MEHEHIS COleP>KaHs BOAbI, B TO BPEMS Kak MeAIeHHbIe U CPEAHEro Temna U3MEHEHUS MOTyT TakXe
3aTparuBaTh NPOLEHTHOE COAEPKaHe XUPOBOM U MbILLIEYHON TKaHM.

e ECnn BEC CHUXXAETCA B TeYeHie KOPOTKOro BPEMEHH, HO MPOLIEHTHOE COAiePXKaHMe XXMPOBOI TKaHN pacTeT
AN OCTaeTCs HEN3MEHHBIM, 3TO 03HaYaEeT, YTO Bbl NOTEPSAM NULLL BOAY — HAaNPKUMeEp, Nocne TPEHNPOBKIA, Mo-
CelLLeHns cayHbl MO0 [NETbl, HANPaBAEHHOM NNLLb Ha GLICTPYIO NOTepIo Beca.

e Ecnn BeC BO3pacTaeT B cpeaHem Temre, a NPOLEHTHOe COAEPXKaHme X1POBOI TKaHN yMEHbLUIAETCS v ocTa-
€TCS Ha NPeXHEM YPOBHe, 3TO MOXET 03HauaTh, YTO Bbl HApaCTUNM LieHHYIO MbILLEYHYIO Maccy.

Ecnn Bec 1 NpoLeHTHOe CoAepXKaHme XIPOBOI TKaHI yMeHbLLIAIOTCS OAHOBPEMEHHO — Balla AneTa 3(deKTus-

Ha, 1 Bbl TepsieTe X1poByto TkaHb. B naeansHOM cnyyae Bbl MOAAEPXUBaETe AUETY (DN3MHECKOI aKTUBHOCTbIO,

3aH1MasCh OUTHECOM 1 CNOPTOM. Tem cambiM, Bbl MOXeTe [J0BUTLCS CpeaHero Temna pocTa NPOLEHTHOro

COAEPXKaHS MbILLEYHON TKaHM.

TPOLIEHTbI XMPOBOW TKaHM, BOABI U MbILLEYHOI TKaHI HeMb3s CKNaAbIBaTh (MbILLeYHas TKaHb Takxke Coaep-

XNT BOAY).

6.HeBepHoe nsmepeHune
Ecnn npu namepermnn o6HapyeHa oLunbKa, Ha aucrnee NosBNsSeTCs COoBLIeHNe ,Er .

Bo3MoXXHbIe NPUYMHDBI HEMONAAOK: YcTpaHeHue:

Bbin npesbiLLeH NpeaensHo gonyctumblii Bec 180 kr. | He npeBsbiLaiiTe npegensHO SONYyCTUMBIN BEC.

CnuLKoM GOfbLLOE ANEKTPUYECKOE COMPOTUBAEHNE | MoBTOpKTE M3MEPEHIe GOCHKOM.

MEXTy ANEKTOOoAaMM 1 NoAOLLIBaMA (Hanpumep, u3- | Mpu HeOGXOAMOCTI CErka CMOYITE CTYMHM HOT,
3a CUITbHbIX MO30MER). BO3MOXHO, MOTPEBYETCH yaanuTb MO30MU.

TMpOLEHTHOE COiepIKaHIe XIPOBOIA TKaHU HaxoguT- | MoBTOpUTe N3MepeHie GOCUKOM M, eC NOTPeGy-
csl 3a npefenamm 3MepsieMoro uanasoHa (MeHbLLe | eTcsi, Crierka CMouuTe CTYMHN.
3% unm 6onbLue 55%).

[poueHTHOe cofepxaHie Bodbl HaxoauTea 3a npe- | MNosTopuTe n3mepeHne 60CUKOM nUawn, ecnu notTpedy-
Aenamu u3mepsemoro ananasoxa (MeHblue 36% wuan | eTcs, cnerka cMoYnTe CTyMHN.
6onbLue 70%).

lMpoLeHTHOE CopepIKaHiie MbLLL, 1 KOCTelt HaxoauT- | MoBTOpUTe N3MepeHiie 60CMKOM Mni, eci NOTpedy-
€A 3a Npefenamn N3MEePSIEMOro manasoHa (3aBnucnT | eTcs, Crerka CMoYNTe CTYMHM.
OT BO3pacTa 1 nona).

7. YTunusauus
Bbl6paCbIBal7ITe MCNONb30BaHHbIE, MOJIHOCTLIO PA3PAXKEHHbIE 6aTapeVIKVI B cneunanbHblie KOHTeVIHepr,
cAaBaiiTe B NMyHKTbI MpYemMa CreLoTX0A0B U B Mara3iiHbl aNeKTpoo6opynoBaHus. 3aKoH 0653biBaeT
nosnb3oBareneit obecneynTb yTunmsaunto 6aTapeeK.

3T 3HaKn npenynpexpakT O Hann4num B 6aTape|7|Kax TOKCU4HbIX BELLECTB!:

Pb = cBuHed,
Cd = kagmwid, Pb Cd Hg
Hg = pTyTb.

B nHTepecax oxpaHbl OKpy>KatoLLel cpefpbl KaTeropnyecky 3anpeLlaeTcs BbibpackiBatb Nprubéop no
3aBepLUEHMM CPOKaA ero cy>x6bl BMECTE C BbITOBbIMM OTXOZaMU. YTUAN3aLmMs JOMKHA NPOU3BOSUTLCS
4yepes3 COOTBETCTBYIOLLME NYHKTbI c6opa B Balueii cTpaHe.

Mpubop cnegyeT yTMAM3npoBaTh cornacHo anpekTuee EC no oTxopam anekTpuyeckoro K
1 anekTpoHHoro o6opynosaHus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

lMpy nosiBneHnM BONPOCOB 06paLLaiTECh B MECTHYIO KOMMYHANbHYIO CNy>XOY, OTBETCTBEHHYIO

3a yTUIM3aumio OTXOA0B.

51



8.MapaHTtus
Mbl NpefocTaBnseM rapaHTuio Ha AedeKTbl MaTepuasnios U U3roTOBEHNA HA CPOK 36 MecsLeB C MOMEHTa
NPOAAXH Yepe3 PO3HNYHYIO CETb.
lapaHTVst He PacNPOCTPaHAETCS:
- Ha crnyyam yuiep6a, BbI3BAHHOrO HEMPAaBUbHBIM UCTONb30BaHNeM
- Ha BbICTPOU3HALLMBAIOLLMECS YacTy ( 6aTapenkm )
- Ha fedexTbl, 0 KOTOPbIX MOKyNaTesb 3Han B MOMEHT MOKYMKK
- Ha cnyyYam cCo6CTBEHHON BUHbI MOKynaTtens
- MpW OTCYTCTBUW KACCOBOTO YeKa.
ToBap He NOANEXMUT 0683aTeNbHON cepTUdrKaL
CpoK aKcnnyatauny usgenns: MuH. 5 net
®upma-usrotosutens: boripep Mvbx,
CodnuHrep wrpacce 218,
89077-YIIM, l'epmanus
®upma-umnoptep : OO0 Boipep
109451 r. Mocksa, yn.
Mepepsa , 62,kopn.2 , oduc 3
CepsucHbin ueHTp: 109451 . Mockea, yn.
lMNepeps.a, 62, kopn.2
Ten(cakc) 495—658 54 90
bts-service@ctdz.ru
[ata npogaxw

Mopgnuck npogasua

LLItamn marasmHa

Mopnuce nokynatens
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Szanowni Klienci,

bardzo dziekujemy za wybdr jednego z naszych wyrobéw. Nazwa naszej firmy oznacza wysokiej jakosci
wyroby, doktadnie sprawdzone w zakresie zastosowan w obszarach nagrzewania, pomiarow masy ciata,
ci$nienia krwi, temperatury ciafa, tetna, tagodnej terapii, masazu i powietrza.

Prosimy o doktadne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi oraz o zatrzymanie jej do pézniejszego
uzytku, udostepniajac ja innym uzytkownikom oraz przestrzegajac zawartych w niej informacii.

Z powazaniem,
Zespot firmy Beurer

1. Opis urzadzenia

1. Wyswietlacz

2. Przycisk ,Zmniejszanie”
3. Przycisk ,Ustawianie”
4. Przycisk ,Zwigkszanie”
5. Elektrody

2. Wskazowki

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:

¢ Waga nie moze by¢ uzywana przez osoby z medycznymi implantami (np. rozrusz-
nikiem serca). W przeciwnym razie ich funkcjonowanie moze ulec zaktéceniu.

e Nie uzywaé w czasie ciazy. /

e Uwaga! Na wage nie wolno stawac¢ mokrymi stopami, ani kiedy powierzchnia wagi jest —
mokra — niebezpieczenstwo poslizgniecial

e Potkniecie baterii moze zagraza¢ zyciu. Wage i baterie nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym
dla dzieci. W razie potkniecia baterii nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
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¢ Opakowanie wagi nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci (niebezpieczenstwo udus-
zenia).

¢ Baterii nie wolno tadowac ani reaktywowac w inny sposob, rozktada¢ na czesci, wrzuca¢ w ogien lub
poddawac dziataniu elektrycznosci.

A Wskazowki dotyczace postepowania z bateriami

¢ Jesli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skorg lub oczami, nalezy przemy¢ dane miejsce wodg i
skontaktowaé sig z lekarzem.

o A Istnieje niebezpieczenstwo potknigcia! Mate dzieci mogtyby potknac¢ baterie i sie nimi udusié.
Dlatego baterie nalezy przechowywac w miejscach niedostepnych dla dzieci.

¢ Nalezy zwrdci¢ uwage na znak polaryzaciji plus (+) i minus (-).

o Jesli z baterii wyciekt elektrolit, nalezy zatozyé rekawice ochronne i wyczysci¢ przegrode na baterie
suchg szmatka.

¢ Baterie nalezy chroni¢ przed nadmiernym dziataniem wysokiej temperatury.

o A\ Zagrozenie wybuchem! Nie wrzuca¢ baterii do ognia.

¢ Nie wolno tadowaé ani zwiera¢ baterii.

¢ W przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuzszy czas wyjac baterie z przegrody.

¢ Nalezy uzywaé tylko tego samego lub réwnowaznego typu baterii.

e Zawsze nalezy wymienia¢ jednoczesnie wszystkie baterie.

¢ Nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw!

¢ Nie wolno rozmontowywaé, otwiera¢ ani rozdrabnia¢ baterii.

@ Wskazowki ogolne:

¢ Urzadzenie stuzy do uzytku domowego, a nie medycznego ani komercyjnego.

¢ Nalezy pamigtac, iz nie jest to waga precyzyjna do uzytku profesjonalnego, medycznego, dlatego
mozliwe sa technicznie uzasadnione odchylenia od wartosci rzeczywistych.

¢ Obcigzenie wagi nie moze przekracza¢ 180 kg (396 funtdw, 28 kamieni). Przy okreslaniu masy ciafa i
masy kosci wyniki podawane sa z doktadnoscia do 100 g (0,2 funta, 1/4 kamienia). Wyniki pomiaréw
udziatu tkanki ttuszczowej, wody i miesni podawane sa z doktadnoscia do 0,1%.

e Zapotrzebowanie kaloryczne jest podawane z doktadnoscia do 1 kcal. Wspétczynnik BMI (Body Mass
Index) jest wyswietlany z doktadnoscig do 0,1.

¢ Waga jest fabrycznie ustawiona na jednostki ,cm” oraz ,kg”. Z tytu wagi znajduije sie przetacznik, ktérym
mozna zmieni¢ jednostki na ,cale”, ,funty” (Ib) i ,kamienie” (St).

¢ Wage nalezy ustawi¢ na stabilnym podtozu, co jest warunkiem uzyskania prawidtowych pomiaréw.

¢ Od czasu do czasu wage nalezy wyczysci¢ wilgotna Sciereczka. Nie nalezy stosowac agresywnych
$rodkdéw czyszczacych i nie wolno czys$ci¢ wagi pod strumieniem biezacej wody.

¢ Urzadzenie nalezy chroni¢ przed uderzeniem, wilgocia, kurzem, chemikaliami, znacznymi wahaniami
temperatury i zbyt bliskimi Zrédtami ciepta (piece, grzejniki).

¢ Naprawy mozna dokonywac¢ jedynie w punkcie obstugi klienta Beurer lub w autoryzowanych punktach
sprzedazy. Przed wniesieniem reklamacji prosimy o sprawdzenie stanu baterii i ich ewentualng wymiane.

3. Waga diagnostyczna - informacje
Zasada dziatania wagi diagnostycznej

Waga pracuje zgodnie z zasadg analizy bioelektrycznej impedanciji (B.l.A.). Umozliwia dokonywanie
pomiaréw w ciagu kilku sekund przy pomocy niewyczuwalnego, catkowicie bezpiecznego pradu. Przy
pomocy pomiaru oporu elektrycznego (impedancji) i uwzglednienia statych lub indywidualnych wartosci
(wiek, wzrost, pte¢, stopien aktywnosci) mozna okresli¢ udziat tkanki tluszczowej w organizmie oraz inne
wielkosci.

Tkanka migsniowa i woda posiadaja dobre wtasciwosci przewodzace i tym samym ograniczony opor elek-
tryczny.

54



Kosci oraz tkanka ttuszczowa posiadaja natomiast ograniczone wtasciwosci przewodzace, ze wzgledu na
wysoki opér elektryczny komorek ttuszczowych i kosci.

Nalezy jednak pamietac, iz warto$ci pokazywane przez wage diagnostyczna stanowig jedynie wartosci
zblizone do faktycznych, medycznych wartosci analitycznych. Jedynie lekarz specjalista przy pomo-
cy metod medycznych (np. tomografii komputerowej) moze przeprowadzi¢ doktadne pomiary tkanki
ttuszczowej, wody w organizmie, udziatu miesni i budowy kosci.

Rady ogdlne
e Jezeli to mozliwe, nalezy wazy¢ sie o tej samej porze dnia (najlepiej rano), po skorzystaniu z toalety, na
czczo i bez ubrania, aby uzyska¢ poréwnywalne wyniki.

e Podczas pomiaru: udziat tkanki ttuszczowej nalezy okreslac, stajac na wadze boso i ewentualnie z lek-
ko wilgotnymi stopami. Zupetnie suche stopy moga prowadzi¢ do niezadowalajgcych wynikéw, gdyz
wykazuja ograniczone wiasciwosci przewodzace.

e Podczas pomiaru nalezy sta¢ nieruchomo.
¢ Po nietypowym dla siebie wysitku przed wazeniem nalezy odczekac kilka godzin.
e Nalezy odczekaé ok. 15 minut po wstaniu, aby znajdujaca sie w organizmie woda mogta sie wyréwnac.

Ograniczenia

Przy okreslaniu udziatu tkanki tluszczowej i pozostatych warto$ci mozna uzyskac sprzeczne i niewiarygod-
ne wyniki, szczegoélnie:

® u dzieci ponizej ok. 10 roku zycia,

e u sportowcow wyczynowych i kulturystow,

¢ u kobiet w cigzy,

e u chorych z goraczka, leczonych dializami, z objawami odmy lub osteoporoza,

e u 0s6b przyjmujacych leki sercowo-naczyniowe,

® u 0s6b przyjmujacych leki rozszerzajace lub zwezajacych naczynia krwionosne,

® U 0sdb ze znacznymi zmianami anatomicznymi nég w stosunku do wzrostu (nogi znacznie dtuzsze lub
krétsze).

4, Baterie

W razie potrzeby nalezy $ciagnaé¢ pasek izolacyjny z pokrywy komory baterii lub usuna¢ folie ochronna z
baterii i umiesci¢ ja w komorze zgodnie z oznaczeniami biegundéw. Jezeli waga nie wykazuje zadnej reak-
cji, nalezy wyja¢ baterie i wtozy¢ ja ponownie.

Waga wyswietla komunikat o zmianie baterii. Jezeli waga pracuje na zbyt stabej baterii, na wy$wietlaczu
pojawia sie komunikat ,L2", a waga automatycznie sie wytgcza. W takim wypadku nalezy wymienic¢ baterie
(4 x1,5V, AAA).

5. Uzytkowanie
5.1. Pomiar masy ciata

Wejdz na wage. Stan spokojnie na wadze, rozktadajac ciezar ciata rownomiernie na obu nogach. Waga na-
tychmiast rozpocznie pomiar. Wynik zostanie ustalony po dwukrotnym mignieciu wyswietlacza.

Po zejsciu z powierzchni wazacej waga wytaczy sie samoczynnie po uptywie kilku sekund.
5.2. Ustawianie danych uzytkownika

Aby mozliwy byt pomiar udziatu tkanki ttuszczowej i innych wartosci, nalezy w pamieci wagi zapisa¢ oso-
biste dane uzytkownika.

Waga dysponuje 10 miejscami pamieci, na ktérych mozna zapisa¢ osobiste ustawienia uzytkownikow i
ponownie je wywotywac.

Nalezy wtaczy¢ wage dotykajac krotko stopa jej powierzchni i odczeka¢ do pojawienia sie komunikatu
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Weisna¢ ,SET”. Na wyswietlaczu zacznie migaé pierwsze miejsce pamieci. Teraz mozna wprowadzi¢
nastepujgce ustawienia:

Miejsce pamieci 0do9

Wiek 10 do 100 lat

Plec mezczyzna (), kobieta ()
Wzrost 100 do 220 cm (3'-03“ do 7°-03")
Stopien aktywnosci 1dob

Naciskajac krétko lub diugo klawisz w gére /N lub w dét VvV mozna ustawié¢ zadane wartosci. Wartosci
nalezy potwierdzac, naciskajac klawisz ,SET".

Waga jest po tym gotowa do pomiaru. Jesli nie zostanie dokonany zaden pomiar, waga po kilku sekun-
dach wytaczy sie automatycznie.

Stopnie aktywnosci:
Przy wyborze stopnia aktywnosci decydujaca jest aktywnosc¢ srednio- i dtugookresowa.
¢ Stopien aktywnosci 1: brak aktywnosci fizycznej.
¢ Stopien aktywnosci 2: ograniczona aktywnos¢ fizyczna.
Niewielki i rzadki wysitek fizyczny (np. spacery, lekkie prace w ogrodzie, ¢wiczenia gimnastyczne).
¢ Stopien aktywnosci 3: srednia aktywnosc¢ fizyczna.
Wysitek fizyczny co najmniej 2 do 4 razy w tygodniu po 30 minut.
¢ Stopien aktywnosci 4: Wysoka aktywnos¢ fizyczna.
Wysitek fizyczny co najmniej 4 do 6 razy w tygodniu po 30 minut.

¢ Stopien aktywnosci 5: Bardzo wysoka aktywnos$¢ fizyczna.
Intensywny wysitek fizyczny, intensywny trening lub ciezka. praca fizyczna, codziennie przynajmniej
przez 1 godzine.

5.3. Przeprowadzanie pomiaréw

Po ustawieniu wszystkich parametréw mozna dokonywac pomiardw masy ciata, tkanki ttuszczowej i

pozostatych wartosci.

¢ Nacisnij przycisk ,SET”.

* Wielokrotnie naciskajac przyciski #\ lub V', wybierz miejsce pamieci, w ktérym beda zapisane oso-
biste dane podstawowe. Beda one wyswietlane krétko, az do pojawienia sie ,,0.0”.

¢ Stan spokojnie, boso na wadze.

¢ Po zakonczeniu pomiaru na wyswietlaczu pojawia sie wyniki.

Uwaga: stopy, tydki i uda obu ndg nie powinny sie dotyka¢. W przeciwnym razie pomiar moze by¢
nieprawidtowy.

Najpierw wyswietlany jest nastepujacy komunikat:

1. Masa ciata w kg

2. Tkanka tluszczowa w %

3. Woda w organizmie w %

4. Udziat miesni w %

5. Masa kosci w kg

6. Aktywna przemiana materii w kcal
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Udziat tkanki ttuszczowej
Ponizsze warto$ci tkanki ttuszczowej sa jedynie orientacyjne (aby uzyska¢ wiecej informacii nalezy zwréci¢
sie do lekarzal).

Mezczyzni Kobiety

wiek bardzo dobrze dobrze $rednio le wiek bardzo dobrze dobrze $rednio Zle

10-14 <11% 11-16% 16,1-21% >21,1% 10-14 <16% 16-21% 21,1-26% >26,1%
15-19 <12% 12-17% 17,1-22% >22,1% 15-19 <17% 17-22% 22,1-2T% >27,1%
20-29 <13% 13-18% 18,1-23% >23,1% 20-29 <18% 18-23% 23,1-28% >28,1%
30-39 <14% 14-19% 19,1-24% >24,1% 30-39 <19% 19-24% 24,1-29% >29,1%
40-49 <15% 15-20% 20,1-25% >25,1% 40-49 <20% 20-25% 25,1-30% >30,1%
50-59 <16% 16-21% 21,1-26% >26,1% 50-59 <21% 21-26% 26,1-31% >31,1%
60-69 <17% 17-22% 22,1-27% >27,1% 60-69 <22% 22-27% 27,1-32% >32,1%
70-100 <18% 18-23% 23,1-28% >28,1% 70-100 <23% 23-28% 28,1-33% >33,1%

U sportowcow czesto wykazywany jest niski udziat tkanki ttuszczowej. Zaleznie od uprawianej dyscypli-
ny sportu, intensywnosci treningéw i budowy ciata mozna uzyska¢ wartosci lezace ponizej podanych
wartosci orientacyjnych.

Nalezy jednak pamigtac, iz bardzo niskie wartosci udziatu tkanki ttuszczowej stanowig powazne
zagrozenia dla zdrowia.

Woda w organizmie:
Udziat wody w organizmie miesci sie zazwyczaj w nastepujacym przedziale:

Mezczyzni Kobiety
wiek Zle dobrze bardzo dobrze wiek Zle dobrze bardzo dobrze
10-100 <50% 50-65% >65% 10-100 <45% 45-60% >60%

Tkanka ttuszczowa zawiera wzglednie mato wody. Dlatego udziat wody w organizmie u 0séb o duzym
udziale tkanki ttuszczowej moze leze¢ ponizej podanych wartosci orientacyjnych. Natomiast u oséb
uprawiajacych sporty wytrzymatosciowe wartosci te ze wzgledu na niski udziat tkanki ttuszczowej i wysoka
mase migsniowa moga by¢ przekroczone.

Okreslenie wody w organizmie przy pomocy wagi nie powinno by¢ stosowane do wyciggania wnioskow
medycznych, np. o zatrzymywaniu wody w organizmie u oséb starszych. W razie watpliwosci nalezy
zwroci¢ sie do lekarza.

Zasadniczo nalezy dazy¢ do wyzszych wartosci wody w organizmie.

Udziat migsni:
Udziat mie$ni miesci sie zazwyczaj w nastepujacym przedziale:

Mezczyzni Kobiety

wiek mato W normie duzo wiek mato W normie duzo

10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <438& 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%
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Masa kosci:

kosci tak jak reszta ciata cztowieka podlegaja naturalnym procesom wzrostu, starzenia i rozktadu. Masa
kosci szybko wzrasta w okresie dziecinstwa i osigga maksimum w wieku 30-40 lat. Wraz z wiekiem masa
kosci nastepnie ponownie spada. Przy zdrowym odzywianiu (dieta bogata w wapn i witamine D) oraz
regularnym wysitku fizycznym mozna w pewnym stopniu przeciwdziata¢ temu procesowi. Dodatkowo
stabilno$¢ kosci mozna wzmocni¢ przez ukierunkowany rozwdj miesni.

Nalezy pamieta¢, iz waga nie pokazuje zawartosci wapnia w kosciach, ale okresla mase wszystkich
sktadnikéw kosci (substancje organiczne, nieorganiczne i woda).

Uwaga: nie nalezy myli¢ masy kosci z gestoscig kosci. Gestos¢ kosci mozna ustali¢ jedynie w bada-
niu medycznym (np. przy pomocy tomografii komputerowej, USG). Dlatego wnioski dotyczace zmian
kostnych i twardosci kosci (np. osteoporoza) przy pomocy tej wagi nie sg mozliwe.

Na mase kosci raczej nie da sie wptyna¢, cho¢ waha sie ona w pewnym stopniu zaleznie od takich
czynnikdw, jak masa ciata, wzrost, wiek i ptec.

AMR:

Aktywna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate) to ilo$¢ energii potrzebnej organizmowi w
stanie aktywnosci na dzien. Zuzycie energii wzrasta wraz ze zwigkszaniem wysitku fizycznego i okreslane
jest na wadze przy pomocy stopnia aktywnosci (1-5).

Aby utrzymac aktualng mase ciata, nalezy zuzywang energie uzupetnia¢ w jedzeniu i piciu. Jezeli przez
dtuzszy czas organizmowi dostarczana jest zmniejszona ilo$¢ energii niz energia zuzywana, organizm
czerpie niedobory energii z odtozonych komorek ttuszczowych, a masa ciata spada. Jezeli natomiast przez
dtuzszy czas organizmowi dostarczana jest wigksza ilo$¢ energii niz obliczony wskaznik AMR, nadmiar
energii nie moze zosta¢ wykorzystany i odktadany jest w postaci komérek ttuszczowych, a masa ciata wz-
rasta.

Powiazanie wynikéw w czasie

Nalezy zwraca¢ uwage tylko na tendencje dtugookresowe. Krétkookresowe zmiany masy ciata w ciagu kil-

ku dni spowodowane sa najczesciej utrata ptyndw.

Znaczenie wynikdw zalezy od zmian masy ciafa i procentowego udziatu tkanki ttuszczowej, wody

oraz mies$ni, a takze okresu czasu, w jakim zmiany te zachodza. Gwattowne zmiany w ciagu kilku dni

nalezy odrézni¢ od zmian $redniookresowych (w ciagu kilku tygodni) i dtugoookresowych (w ciggu kilku

miesiecy).

Za podstawowa zasade nalezy uznaé, iz krétkookresowe zmiany masy ciata wynikaja prawie wytgcznie

ze zmian udziatu wody w organizmie, natomiast $rednio- i dtugookresowe zmiany moga dotyczy¢ takze

udziatu tkanki tluszczowej i mig$ni.

¢ Jezeli masa ciata spada w krotkim okresie, ale udziat tkanki ttuszczowej wzrasta lub pozostaje na tym
samym poziomie, wskazuje to jedynie na utrate wody - np. po treningu, wizycie w saunie - albo na szyb-
ka utrate masy ciata wynikajaca z ograniczonej diety.

¢ Jezeli masa ciata wzrasta w dtuzszym okresie, ale udziat tkaki ttuszczowej spada lub pozostaje na takim
samym poziomie, moze to oznacza¢ wartosciowe zwiekszenie masy miesni.

Jezeli jednoczesnie spada masa ciata i udziat tkanki ttuszczowej, jest to wynikiem prawidtowej diety - spa-

da masa ttuszczu. W idealnym przypadku diete nalezy wspomagac wysitkiem fizycznym, éwiczeniami fit-

ness lub treningiem sitowym. W ten sposéb mozna w dtuzszym okresie zwiekszy¢ udziat masy miesniowe;j.

Nie mozna dodawac do siebie udziatow tkanki ttuszczowej, wody w organizmie czy miesni (tkanka

migsniowe zawiera takze wode).
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6. Btedne pomiary

Jezeli podczas pomiardéw nastgpi btad, wyswietlany jest komunikat £~ .

Mozliwe przyczyny btedow:

Usuwanie biedéw:

Maksymalna sita nacisku 180 kg zostata przekro-
czona.

Dokonywac¢ pomiaru tylko w zakresie dopuszczal-
nej masy.

Opdr elektryczny miedzy elektrodami i stopami
jest za wysoki (np. przy silnie zrogowaciatym nas-
korku).

Powtdrzyé pomiar, stajac na wadze bosymi sto-
pami.

Mozna takze zwilzy¢ stopy woda. Ewentualnie
nalezy usuna¢ zrogowaciaty naskorek stép.

Udziat tkanki ttuszczowej lezy poza mierzalnym
zakresem (mniej niz 3% lub wiecej niz 55%).

Powtdrzy¢ pomiar stajac na wadze bosymi stopa-
mi, ewentualnie lekko zwilzy¢ stopy woda.

Udziat wody lezy poza mierzalnym zakresem
(mniej niz 36% lub wiecej niz 70%).

Powtdrzy¢ pomiar stajgc na wadze bosymi stopa-
mi, ewentualnie lekko zwilzy¢ stopy woda.

Udziat miesni i ko$ci lezy poza mierzalnym zakre-
sem (zaleznie od wieku i pfci).

Powtdrzy¢ pomiar stajgc na wadze bosymi stopa-
mi, ewentualnie lekko zwilzy¢ stopy woda.

7. Utylizacja

Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wyrzucac do specjalnie oznakowanych pojemnikdw zbior-
czych, przekazywac¢ do punktéw zbidrki odpaddw specjalnych lub do sklepu ze sprzetem elektrycznym.

Uzytkownik jest zobowiazany do utylizaciji baterii zgodnie z przepisami.
Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwiazki znajduja sie nastepujace oznaczenia:

Pb = bateria zawiera oféw,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rteé.

)¢

Pb Cd Hg

Ze wzgledu na ochrone $rodowiska naturalnego po zakonczeniu okresu eksploatacji urzadzenia nie nalezy
wyrzucac wraz ze zwyktymi odpadami domowymi. Utylizacje nalezy zleci¢ w odpowiednim punkcie zbidrki

w danym kraju.

Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa WE o zuzytych urzadzeniach elektrycznych
i elektronicznych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytan nalezy zwrécic¢

sie do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.
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Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian lub pomytki
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